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Saghk Arastirma ve Uygulama Merkezimiz igin asadida cins ,miktar ve 6zellikleri belirtilen malzemelerin satin alinmasina
ihtiyag duyulmustur. Proforma faturanin asagidaki sartlara gére diizenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satin Aima
Biirosuna gonderiimesini rica ederim.

yazili olmast,
2- Thale dékilmaninin tamamen okunup kabul edildiginin belirtimesi, Opsiyon
3-Teklif verilen maizemelerin teslim stireleri, barkod numarasi,markalari ve ambalaj sekillerinin yazilmast, .
4-TL(Tiirk Lirasi) olarak fiyat verilip birim fiyatlaninin rakamia ve yaziyla yaziimas: Teslimat
5-Uzerinde kazin i, diizeltme bulunmamasi,

6-Ad ,soyad veya ticaret unvan! yaziimak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmig olmas, Ek
7-Teklif veriimeyecekse FAKS mesajinin bir agikiama ile génderilmesi ,

8-Tekiif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparigine miteakip teslim strelerinin teklif mektubunda bildiriimesi
zorunludur. Teslim Siiresi ve Opsiyon Stresi bildiriimeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

www.ihsis. gazi.edu.tr
Sartname Ekli Dosyada Sunulmaktadir.

Onemli 8-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktir.

UBB kodu.T.C. llag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) ve/veya Uriin Takip Sistemi (UTS)'ye kayith ve bu
kayit tekliif tarihi itibariyle gegerli olmalidir. Aima gikilan her kalem /kalemler icin ayri ayri TITUBB' da/ UTS'de Saglik
Bakanligl tarafindan onayl oldugunun gdsteriimesi ve tedarikgl firma ve bayi konumunda olma sarti aranacaktir.
TITUBB/UTS ye kayitl, firma, bayi kenumunda oimayan ve Saglik Bakanhg: tarafindna onayl oimayan kalem/kalemiere
ait teklif de§erlendirmeye alinmayacakiw.

Onemli 10-Teklif edilen her kalem igin ayri ayri teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yet
olduklarini gosterir , Ulusal Bilgi Bankasi internet sitesinde alinmis, Ana Bayi Bil
sunacaklardir.

ithalatgt, tedarikgi veya bayi
Formunu teklif zarfi iginde

*+URUNLERIN UZERINDE (HER BIR ADET ) BARKOD NUMARAS| OLACAKTIR.
**HALE YASAKLISI FIRMALARIN TEKLIF DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gin olacaktir.

*FIRMALAR KENDi PROFORMA FATURALAR! ILE TEKLIF VERECEKTIR.
“FIRMALAR VERGI NUMARALARINI AGIKCA BELIRTECEKTIR.

TEKLIFLE BIRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR.

ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GUN iCINDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinaima@gazi.edu.tr
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J01-013283 EL ALETI YIKAMA MAKINESi SOLUSYONU NOTRALIZAN TEKNIK

SARTNAMESI
1. Soliisyon etoksillenmis oleil alkol igermelidir.
2. Soliisyon non-silikon olmalhdir.
3. Soliisyon siit beyazi olmaldir.
4. Soliisyon pH degeri yaklasik 7,8 olmalidir.
5. Soliisyon manuel ve otomatik mekinelerde kullanilabilmelidir.
6. Soliisyon otomatik yikama/dezenfektdr makinelerinde termal dezenfeksiyon esnasinda yiiksek
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sicakliklara dayanimli olmalidir ve kurutma &ncesi yaglayicilik islemini gergeklestirmelidir.
Soliisyon diisiik konsantrassyonlarda (2-8 mI/LT) etkili olmahdir.

Manuel yikamad 2-8 ml/It basina hazirlanan soliisyonda min 45 sn max 5 dakika da etkili
olmalidir.

Siirekli kullanimlar da cerrahi aletlerin gerekli bakimint yapmalidir.

Mafsalli cerrahi aletlerde yaglayici olarak kullaniimalidir.

Soliisyon siirtiinmeyi azaltarak aletlerin dmriintin artmasina yardimci olmahidir.

Soliisyon piiriizsiiz kalarak kullanim kolayhig: arttirmalidir.

Soliisyon buhar ve etilenoksit sterilizasyon ile kullanilabilir yapida olmalidir.

Soliisyon paslanmaz ¢elik, plastik ve aliiminyum gibi yumusak metallere uyumlu olmalidir.
Soliisyon kullanildiktan sonra aletler kalinti birakmayan bir yapida olmahdir. Uriiniin kaygan
ve parlak kalmasim saglayarak kullanim kolayhig saglamalidir.

Yaglayici soliisyon cihazda kullanilan ve nétrlesmeye ihtiyag duymayan alkali soliisyon ile
birlikte kullaniimaya uygun olmalidir.

Uriin alkalin sonrasi cihazda dezenfeksiyonu yapilan cerrahi el aletlerinin yaglanmasi islemini
standardize etmek ve 6zellikle mafsal kisimlarinda olusabilecek negatif etkileri ortadan
kaldirmak ve tekrar olusumunu engellemek amaciyla kullanima sunulmalidir.

Soliisyon 1,5,10 ve 20 litrelik ambalajlarda ve konsantre olacaktir. Uriin ambalajlari kapagin
ilk kez kullanici tarafindan agildigini anlatacak sekilde sari kelepgeli kilitlerle koruma altinda
olmalidir. Uriin litrajlar1 kullanict veya hastanenin tercihine gore teslim edilmelidir.
Yaglayici soliisyon ardindan kullanilacagr alkalin soliisyon ile uyumlu olmahdir.

Uriiniin Ulusal Bilgi bankas1 (UBB) kayd: olmali ve dosyada sunulmalidir.

Uriine ait giivenlik vere formu (MSDS) olmalidir.

Uriiniin raf 6mrii iretim tarihinden itibaren en az 2 y1l olmali ve son kullanim tarihi iizerinde
yazmalidir. Numuneler denenerek karar verilecektir.

Fiyat teklifi verilirken kullanilmasi 6nerilen dozajlama oranina bagli 1 1t hazir soliisyon
maliyeti baz alinacaktir. Bu sebeple soliisyon litre maliyeti ve hazir litre maliyeti sunulmalidir.




J01-013284 EL ALETI YIKAMA SOLUSYONU ALKALI

1.Alkali soliisyon konsantre olmali ve 1/500’e kadar seyreltilebilmelidir.
2.Uriin likid kivamda olmal, iyi kokulu veya kokusuz olmali.

3.Alkalin solusyon, sodyunhidroksit ,ositil dimetilamin oksit,2-fosfon-1,2,4-butanetrikarboksilik asit,sodyum
oktil sulfat 1 birlikte bulundurmalidir.

4.Ultrasonik yikama makinelerinde yikama amagli ve otomatik yikama makinelerinde 6n yikama ve yikama
amach kuilanilabilmelidir.

5.Cevreye zarar vermemelidir. Paketleri tekrar dontstiiriiliip kullanilabilen HDPE materyalinden imal edilmig
olmalidir. Ozel bir atik politikasina gerek duymadan sebekeye birakilabilmelidir.

6.Aletlere ve yikama makinelerine zarar vermemelidir. Gerekli testlerden gegirilmis olmalidir, Uluslararasi
standartlarda zararsiz oldugu belgelenebilmelidir.

7.Soliisyon 1,5.10 ve 20 litrelik ambalajlarda ve konsantre olacaktir. Uriin ambalajlar kapagin ilk kez kullanici
tarafindan agildigmi anlatacak gekilde sari kelepgeli kilitlerle koruma altinda olmalidir. Uriin litrajlari kullanicr
veya hastanenin tercihine gore teslim edilmelidir.

8.Ameliyathanelerde kullan+!an her tiirlii materyalle, plastik, ¢elik ve aliiminyum da dahil uyumlu olmalidir.
Uyumlu ¢alistig) belgelenebilmelidir. '

9.En sert sularda bile etkinligi koruyabilmeli ve etkili bir temizlik saglayabilmelidir. Saglayici firma bunu
belgeleyebilmelidir. Aletleri paslandirmadan koruyucu ve yaglayici 6zelligi olmalidir.

10.Uriin orijinal bir katalogu olmalidir. Kaseli ve onayl bir katalog dosyayla birlikte verilmelidir.

1'1.Uriin kopiirmemelidir. Kan, mukus, yag gibi artiklari, ortopedi gibi zor ¢ikan ameliyat artiklarini rahatlikla
temizleyebilmelidir.

12.0riin 1-4 ml oraninda otomatik sulandirma yapilarak kullanilabilmeli, otomatik yikama programlarma uygun
olmahdir.

13.Urtintin Tiirkge kullanma talimatlar1 bulunmalt ve iiriinlerle birlikte sunulmalidir.
14.Uriin endoskoplarla da uyumlu olmalidir. Bunun klinik ¢alismast yapimis olmalidir.

15.Konsantre ¢ozeltinin pH". yaklasik 12,7 olmalidir. %1 lik ¢6zeltinin pH’1 yaklagik 11,2 olmalidir. Bazik
¢ozelti olup Yikama makinesinin pompalarina zarar vermemelidir.

16.Uriin normal oda kosullarinda saklanabilmelidir.
17.Uriin her tir suda etkili olmali en sert sularda bile etkinligini yitirmemelidir.

18.Uriin tek bagina kullanilabilmeli notralizan olmaksizin da kullanilabilmeli, kullanicinin tercihine veya
hastanenin prosediiriine gore ihtiya¢ duyulmasi halinde alkalin sonrasi kullaniimakta olan nétralizan soliisyonu
yerine bagka bir soliisyon bagladiginda olumsuz bir sonug dogurmamalidir.

19.Alkali soliisyon , prion tizerindeki etkinligi ile ilgili firma tarafindan orijinal belge sunulmalidir.
20.Alkalin soliisyon ,ardindan kullanilacak olan soliisyon ile uyumlu olmalidir.

21.Uriintin Ulusal Bilgi Bankas1 (UBB) kaydi bulunmali ve dosyada sunulmalidir. j

22.Uriine ait giivenlik veri {2rmu (MSDS)olmalidir.

23 Uriiniin raf émrii tiretim tarihinden itibaren en az 8ay-24 ay olmali ve son kullanma tarihi tizerinde
yazmalidir. Numuneler denenerek karar verilecektir.

24 Fiyat teklifi verilirken kullanilmas: 6nerilen dozajlama oramina bagli 1 1t hazir soliisyon maliyeti baz
alinacaktir, Bu sebeple soliisyon litre maliyeti ve hazir soliisyon litre maliyeti sunulmahdir.

25.Uriin segimine numune degerlendirilerek karar verilecektir.




