HASTABASI MONITOR TAMIRI
TEKNIK SARTNAMES]

. Hastanemiz Acil Servis Unitesinde kullanilan Philips marka MX450 model hastabasi

monitéri arizalanmistir.
Teklif' verecek istekliler cihazin ariza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu
Biyomedikal (Tibbi Cihaz) Birimine vermek zorundadirlar.

. Anza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifler; degerlendirmeye alinmayacakur.

Cihaz yerinde gbrildu formu doldurmayan isteklilerin teklifleri
degerlendirilmeyecektir.

Tamir edilen cihaza 6 ay tamir, garantisi verecektir.

[stekliler tamir yapilan cihazi ¢alisir durumda Biyomedikal (Tibbi Cihaz) Birimine
teslim edecektir.

Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini
idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.

Cihaz en fazla 30 giin i¢inde tamir edilerek Biyomedikal (Tibbi Cihaz) Birimine teslim
edilecektir.




