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Saglik Arastirma ve Uygulama Merkezimiz icin asagida cins ,miktar ve szellikleri belirtilen malzemelerin satin alinmasina
intiyag duyulmustur. Proforma faturanin asagidaki sartlara gére diizenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satin Alma
Birosuna gonderilmesini rica ederim.
1- Tekliflerin yazili oimasl,
2. ihale dokilmaninin tamamen okunup kabul edildiginin belirtiimesi,
3.Teklif verilen malzemelerin teslim streleri, barkod numarasi,markalari ve ambalaj sekillerinin yaziimasi,
4-TL(Turk Lirast) olarak fiyat verilip ,birim fiyatiarinin rakamla ve yaziyla yaziimasi i
5-Uzerinde kazinti silinti, diizeltme bulunmamasi, Opsiyon
6-Ad ,soyad veya ticaret unvani yazilmak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmig olmasi, e
eshimat

7-Teklif veriimeyecekse FAKS mesajinin bir aciklama ile gonderilmesi ,
8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparigine miteakip teslim surelerinin teklif mektubunda bildiriimesi

sorunludur. Teslim Siiresi ve Opsiyon Suresi bildirimeyen teklifler kabul edilmeyecektir. Bk

Onemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktir.

UBB kodu.T.C. ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) ve/veya Uriin Takip Sistemi (UTS)ye kaytl ve bu
kayit teklif tarihi itibariyle gegerli olmalidir. Aima gikilan her kalem /kalemler icin ayri ayn TITUBB' da/ UTS'de Saglk
Bakanligl tarafindan onayh oldugunun gosterilmesi ve tedarikci firma ve bayi konumunda olma sarti aranacaktir.
TITUBB/UTS ye kayith, firma, bayi konumunda olmayan ve Saglik Bakanlig: tarafindna onayl olmayan kalem/kalemlere
ait teklif degerlendirmeye alinmayacaktir.

Onemli 10-Teklif edilen her kalem igin ayri ayr teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yet
olduklarini gosterir , Ulusal  Bilgi Bankasi internet sitesinde alinmig, Ana Bayi Bi
sunacaklardir.

ithalatc!, tedarikci veya bayi
Formunu teklif zarfi icinde

«+JRUNLERIN UZERINDE (HER BIR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
«+{HALE YASAKLISI FIRMALARIN TEKLIF DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gin olacaktir.

*FIRMALAR KENDi PROFORMA FATURALARI ILE TEKLIF VERECEKTIR. |
“FIRMALAR VERGI NUMARALARINI ACIKCA BELIRTECEKTIR. ,
TEKLIFLE BIRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR. |
ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GUN ICINDE YAPILACAKTIR. |
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr
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22G QUINCKE (KESKIN UCLU) SPINAL iGNE TEKNiK SARTNAMESi

igne ucu quincke tip bileme olmalidir.

Ponksiyon kontroli igin seffaf hup baglantisi olmalidir.

Seffaf hup, luer lock ve slip lock enjektére uyumlu olmalidir.

Renk kodlu mandrenli olmalidir.

igne ile seffaf hup baglantisi renkli olmali, bu sayede gauge 6l¢lsi stilesiz de fark
edilebilmelidir.

igne 22 gauge (siyah) él¢iilerinde olmalidir.

igne uzunlugu (+/-)40 mm olmalidir.

Steril tekli paketlerde olmali, ambalaj tipi blister veya kulakli poset olmahdir.
Ambalaj tizerinde imal, son kullanma tarihleri, seri numarasi, CE isaretlemesi, firma ismi kolay
okunabilecek sekilde, baskili olmalidir.

. Uriin TC Saglik Bakanligi ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) kayitli ve tiriinde “

Saglik Bakanhgi Onaylidir” ibaresi olmalidir.

Uriin kullanma talimati ve zorunlu uyarilar Turkge olmaldir.

Bu teknik sartname muhteviyatinda bahsi gegen (G) gaugelar I1SO 9626 standardina uygun
retilmis olmahdir.

Uriin steril olup, son kullanma tarihi itibari ile en az 4 yil olmalidir.




EKG KAGIDI TEKNIK SARTNAMESI
-NIHON KOHDEN MARKA 1250K MODEL EKG CIHAZINA UYGUN OLMALIDIR.
-FQW 110-2-140 OZELLIGINDEKI EKG KAGIDI EN AZ 142 YAPRAK OLMALIDIR.

-EKG CIHAZI TARAFINDAN YAZILAN DATALAR EN AZ 2-3 YIL ARASI SILINMEDEN KORUNMALIDIR.
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PULSE CO-OKSIMETRE CIHAZINDA PEDIATRIK NON-INVAZIV

KARBOKSIHEMOGLOBIN, METHEMOGLOBIN OLCUM PROBU TEKNIK

SARTNAMESI

. Prob mevcut bulunan Masimo marka Pulseoksimetre cihazlarimizda Karboksihemoglobin

(SpCO) ve cihazda mevcut olmak kosuluyla Methemoglobin (SpMet) parametreleri
olcebilmelidir.

Karboksihemoglobin olcum parametresi acil servise basvuran ve yogun bakimda izlenen
karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarinin arter invazyonu gerektirmeden spot check ve
surekli olculmesine olanak saglamalidir.

Methemoglobin olcum parametresi tehlikeli ilac reaksiyonlari sonucu meydana gelebilen

methemoglobinemi vakalarinin arter invazyonu gerektirmeden spot check ve surekli
olculmesine olanak saglamalidir.

Karboksihemoglobin (SpCO) 6l¢iim araligi %0-%99, Methemoglobin (SpMet) &lgiim
araligl %0-%99,9 araliginda olmalidir.

Karboksihemoglobin 6l¢iim hassasiyeti %1-%40 aralifinda en fazla +%3 dogrulukta
olmalidur.

Methemoglobin 6l¢iim hassasiyeti %1-%]15 araliginda en fazla %1 dogrulukta olmalidir.
Prob disposable olmalidir.

Prob pediatrik hasta populasyonunda tirnak yatagi ustune kelebek seklinde sarilarak okuma
saglamalidir.

Her bir sensor tek hasta kullanimina yonelik olmali, yapiskan yuzeyi hasta cildine zarar
vermeyen ozellikte olmalidir.

Fatma URESIN
T.C.G.U.T.F.Gaz' JeStanesi
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NON INVAZIV PEDIATRIK TOTAL HEMOGLOBIN OLCUM SENSORU
TEKNIK SARTNAMESI

. Sensor Hastanemiz demirbasinda bulunan Masimo marka cihazlarina uygun

olmalidir.

Sensor original kutusunda ve kullanici klavuzu ile teslim edilmelidir.

Sensor ile hastalarda non invaziv yontem ile Total hemoglobin (SpHb) olcumu
yapilabilmelidir.

Sensor ile ayni zamanda non-invaziv olarak, ylizdesel oksijen satiirasyonu (Sp0O2)
, Perfuzyon Indeks (PI), nabiz atis hizi (PR) élglimleri yapilabilmelidir.

Sensor ile cihazda yuklu olmasi kosulu ile PVI, SpMet, SpOC, PVI parametreleri
de olculebilmelidir.

Sensorun Total hemoglobin olcum araligi 0-25 g/dL, dogruluk araligi 8-17 gr/dL
olmalidir ve olcum dogrulugu (Cocuklar) en fazla +- 1 gr/dL olmalidir.

Probun oksijen saturasyonu élgiim araligi %1 - %100, nabiz hizi 6lgim arahg 25-
240 atim/dakika, Perfuzyon Indeksi %0.02 -% 20 araliginda olmalidir.

Pediatrik hasta populasyonuna uygun olmalidir.

Prob kelebek yapida ve tek hasta kullanimlik olmalidir.

16. Sensor ile olculen tum parametrelerin olcumu cihaz ekranindan izlenebilmelidir.
11.Sensorler Sinyal ayiklama teknolojisi (Rainbow Set) icermelidir ve bu durum

belgelendirimelidir.

12. Sensor orijinal ambalajinda olmalidir.
13. Sensor ambalaji tizerinde kullanim sekli ve hasta tipi yazili olmalidir.




