KARL STORZ MARKA 30 °OPTIiK LENS TAMIRI
TEKNIK SARTNAMESI

. Hastanemiz Ameliyathanesinde kullamlan Karl Storz marka 30 °lik 12079K seri nolu
optik lens arizalanmistir.

. Teklif verecek istekliler cihazin ariza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu
Biyomedikal (Tibbi Cihaz) birimine vermek zorundadirlar.

. Ariza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.

. Cihazin degisen pargalar orijinal olacaktir. Degisen pargalarin orijinal olduguna dair
belgeyi Tibbi Cihaz Birimine verecektir.

. Istekliler tamir yapilan cihazi ¢alisir durumda Biyomedikal (Tibbi Cihaz ) birimine
teslim edecektir.

. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini
idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.

. Cihaz en fazla 30 giin i¢inde tamir edilerek Biyomedikal ( Tibbi Cihaz ) Birimine
teslim edilecektir.




KARL STORZ MARKA 30 °OPTIK LENS TAMIRI
TEKNIK SARTNAMESI

. Hastanemiz Ameliyathanesinde kullamlan Karl Storz marka 30 °lik 120TYB seri nolu
optik lens arizalanmastir.

. Teklif verecek istekliler cihazin ariza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu
Biyomedikal (Tibbi Cihaz) birimine vermek zorundadirlar.

. Ariza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktr.

. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.

. Cihazin degisen pargalari orijinal olacaktir. Degisen pargalarin orijinal olduguna dair
belgeyi Tibbi Cihaz Birimine verecektir.

. Istekliler tamir yapilan cihazi ¢alisir durumda Biyomedikal (T1bbi Cihaz ) birimine
teslim edecektir.

. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini
idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.

. Cihaz en fazla 30 glin i¢inde tamir edilerek Biyomedikal ( Tibbi Cihaz ) Birimine
teslim edilecektir.




KARL STORZ MARKA 30 °OPTiK LENS TAMIRIi
TEKNIK SARTNAMESI

. Hastanemiz Ameliyathanesinde kullanilan Karl Storz marka 30 °lik 120XCYV seri nolu
optik lens arizalanmustir.

. Teklif verecek istekliler cihazin ariza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu
Biyomedikal (T1bbi Cihaz) birimine vermek zorundadirlar.

. Ariza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.

Cihazin degisen pargalar: orijinal olacaktir. Degisen pargalarin orijinal olduguna dair
belgeyi Tibbi Cihaz Birimine verecektir.

Istekliler tamir yapilan cihazi ¢alisir durumda Biyomedikal (Tibbi Cihaz ) birimine
teslim edecektir.

. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini
idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.

Cihaz en fazla 30 giin i¢inde tamir edilerek Biyomedikal ( T1bbi Cihaz ) Birimine
teslim edilecektir.




KARL STORZ MARKA 0 ° OPTiK LENS TAMIRI
TEKNIK SARTNAMESI

. Hastanemiz Ameliyathanesinde kullanilan Karl Storz marka 0 °lik 100BLE seri nolu
optik lens arizalanmistir.

. Teklif verecek istekliler cihazin ariza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu
Biyomedikal (Tibbi Cihaz) birimine vermek zorundadirlar.

. Ariza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri degerlendirmeye almmayacaktir.

. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.

Cihazin degisen parcalari orijinal olacaktir. Degisen parcalarin orijinal olduguna dair
belgeyi Tibbi Cihaz Birimine verecektir.

Istekliler tamir yapilan cihazi ¢aligir durumda Biyomedikal (Tibbi Cihaz ) birimine
teslim edecektir.

. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini
idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.

Cihaz en fazla 30 giin iginde tamir edilerek Biyomedikal ( Tibbi Cihaz ) Birimine
teslim edilecektir.




KARL STORZ MARKA 0 ° OPTIK LENS TAMIRI
TEKNIK SARTNAMESI

Hastanemiz Ameliyathanesinde kullanilan Karl Storz marka 0 ° lik 1783921 seri nolu
optik lens arizalanmistir.

. Teklif verecek istekliler cihazin ariza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu
Biyomedikal (Tibbi Cihaz) birimine vermek zorundadirlar.

. Ariza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.
Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.

Cihazin degisen pargalar orijinal olacaktir. Degisen parcalarin orijinal olduguna dair
belgeyi Tibbi Cihaz Birimine verecektir.

Istekliler tamir yapilan cihazi ¢aligir durumda Biyomedikal (T1bbi Cihaz ) birimine
teslim edecektir.

. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini
idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.

Cihaz en fazla 30 giin i¢inde tamir edilerek Biyomedikal ( Tibbi Cihaz ) Birimine
teslim edilecektir.




