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Saglik Arastirma ve Uygulama Merkezimiz icin asagida cins ,miktar ve dzellikleri belirtilen malzemelerin satin alinmasina
ihtiyag duyulmustur. Proforma faturanin asadidaki sartlara gore duzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satin Alma
Burosuna génderiimesini rica ederim.

1- Tekliflerin yazili olmasi,

2- ihale dokalmaninin tamamen okunup kabul edildiginin belirtilimesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim sureleri, barkod numarasi,markalari ve ambalaj sekillerinin yaziimasi,

4-TL(Turk Lirasi) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarinin rakamla ve yaziyla yaziimasi

5-Uzerinde kazinti,silinti, dizeltme bulunmamasi,

6-Ad ,soyad veya ticaret unvani yaziimak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmis olmasi,

7-Teklif veriimeyecekse FAKS mesajinin bir agiklama ile gonderiimesi ,

8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparisine muteakip teslim surelerinin teklif mektubunda bildirimesi
zorunludur.Teslim Sdresi ve Opsiyon Suresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Onemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktir. _

UBB kodu.T.C. lla¢ ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) ve/veya Uriin Takip Sistemi (UTS)'ye kayith ve bu
kayit teklif tarihi itibariyle gecerli oimalidir. Alima gikilan her kalem /kalemler icin ayri ayrn TITUBB' da/ UTS'de Sagiik
Bakanhigt tarafindan onayli oldugunun gosterilmesi ve tedarikgi firma ve bayi konumunda olma sarti aranacaktir.
TITUBB/UTS ye kayith, firma, bayi konumunda olmayan ve Saglik Bakanlig: tarafindna onayli olmayan kalem/kalemlere
ait teklif degerlendirmeye alinmayacaktir.

Onemli 10-Teklif edilen her kalem icin ayr ayri teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatgi, tedarikgi veya bayi
olduklarini goésterir , Ulusal Bilgi Bankasi internet sitesinde alinmis, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfi icinde
sunacaklardir.

**URUNLERIN UZERINDE (HER BIR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***IHALE YASAKLISI FIRMALARIN TEKLIF DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
Fiyat opsiyonu en az 45 glin olacaktir.

*FIRMALAR KENDI PROFORMA FATURALARI ILE TEKLIF VERECEKTIR.
*FIRMALAR VERGI NUMARALARINI ACIKCA BELIRTECEKTIR.

TEKLIFLE BIRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR.

ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GUN ICINDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr
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IHTIYAC LISTESI

| S.No I M.Kodu

| Miktar | Birim |

Malzeme Aciklamast
1 S-013434 | GR1284/KV1236/NF 1002 KATETER, HEMODIYALIZ, TUNELLI, PEDIATRIK (3/1/M) 5 | ADET
2 S-013434 | GR1284/KV1236/NF 1002 KATETER, HEMODIYALIZ, TUNELLI, PEDIATRIK (3/I/M) 5 | ADET
3 S-013434 | GR1284/KV1236/NF 1002 KATETER, HEMODIYALIZ, TUNELLI, PEDIATRIK (3/1/M) 5 | ADET
4 S-013434 | GR1284/KV1236/NF 1002 KATETER, HEMODIYALIZ, TUNELLI, PEDIATRIK (3/1/M) 5 | ADET
5 J01-010265 | OR2310 BiYOPSI IGNESI, DOKU ALAN, KEMIK 13 G. 50 | ADET
Memis COBAN
HASTANE MUDUR YRD
Opsiyon
Teslimat
Ek

www.ihsis.gazi.edu.tr

Sartname Ekli Dosyada Sunulmaktadir.
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10.

KEMIK iLiGI BIOPSI iIGNESI
TEKNIK SARTNAMESI

Elle tutulacak kismi ERGONOMIK yapida olmalidir. ( Ergonomik sekli tutacak kisim
basinci avug igine yayarak biyopsi islemi sirasinda rotasyonel el hareketinin
uygulanmasim kolaylagtirmali )

Gittik¢e daralan, kaniil ucu 5 farkli agidan lazer teknoloji ile bilenmis olup, Kemigi
iyi, glivenli ve yeterli penetrasyona ve bagarili 6rnek alinmasina olanak saglamali.
Beher kaniilada boy ayar aparat1 olmalidir.

Ignenin kalinhig1 13G, uzunlugu 10cm olmalidr

Stilet ucu, tiggen kesitle kemigi kolaylikla penetre olacak sekilde olmalidir.

Kanitila, keskin uclu stilet ve alman doku Orneginin igneden ¢ikartilmasini
kolaylastiran kilavuz tel olacak sekilde ti¢ pargadan olugmalidir.

Ug parga set, tek paket seklinde ambalajlanmis olmalidir.

Ambealaj lizerinde steril oldugunu ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
Son Kullanma tarihi en az 3 yil olmalidir.

Satic1 firma ISO 9001-2000 Kalite Standardizasyonuna sahip olmalidir.

Uriin T.C.Saglik Bakanlig [lag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (UBB) kayith
ve Urlinde “Saglik Bakanlig1 Onaylidir”ibaresi olmalidir




PEDIATRIK KALICI HEMODIALIZ KATETER 8F/10F
TEKNIK SARTNAMESI

Hemodiyaliz islemler i¢in uzun siireli damar yolu saglamak i¢in Internal Jugular Vene
uygulanabilir olmalidir.

Kateter 8F kalinliklarinda , kateter uzunluklar1 8F ic¢in, 12/15cm Kateter polyurethane
materyalden yapilmis olmali ve damar yapisina uyum saglamalidir. Bu dzelligi ile yliksek
hasta toleransi saglamalidir.

Kateter ameliyatla yada Seldinger teknigi ile takilmaya uygun olmalidir.

Kateterin implante edilebilen cuff kismu giivenli fiksasyon saglamalidir.

Kateterin dondiiriilebilen dikis kanatlar1 giivenli dis fiksasyon saglamalidir.

Kateterin cuff kismi poliester materyalinden yapilmis olmalidir.

Kateterin yuvarlakligt daha kolay girig ve hasta rahatlif1 saglamalidir.

Kateterin %5 den daha az resirkiilasyon orani olmalidir.

Kateterin daha kolay kullanimi i¢in priming voliimii extension line {izerinde yazili olarak
belirtilmelidir.

Iki limenli kateter iizerinde arter yolu igin kirmizi, ven yolu i¢in mavi renkli birer klemp,
bulunmalidir. -

DIYALIZ KATETER KiTi iCINDE

Hemodiyaliz Kateter Seti tek bir ambalaj i¢erisinde kullanima sunulmusg olup asagidaki
malzemelerden olusmalidir

1 adet ¢ift liimenli diiz 8 cuffl kateter olmalidir.

1 Adet 20G x 7 cm emniyetli giris ignesi olmalidir
1 adet J tip 50 cm nitinol Guide Wire olmalidur.

2 Adet injection cap olmalidir.

1 Adet metal tunneling tool (trokar) olmalidir.

1 Adet peelaway sheath olmalidir.

1 adet 5 cc kilitli luer locklu siringa olmalidir.

1 adet kateter kelmpi olmalidir

1 adet bistiiri olmahdir

Steril, seffaf ve orijinal ambalajinda olmalidar.

Son kullanim tarihi set {izerinde belirtilmelidir.

Etilen oksit ile steril edilmelidir.

Sterilizasyon siiresi ambar teslim tarihinden itibaren en az iki (2) y1l miyadli olmalidir.




PEDIATRIK KALICI HEMODIALIZ KATETER 8F/10F
TEKNIK SARTNAMESI

Hemodiyaliz islemler i¢in uzun siireli damar yolu saglamak igin Internal Jugular Vene
uygulanabilir olmalidir.

Kateter 10F kalinliklarinda , kateter uzunluklari; 10F i¢in 9/12 cm ve uzunluklara sahip
olmalidur.

Kateter polyurethane materyalden yapilmis olmal1 ve damar yapisina uyum saglamalidir.
Bu 6zelligi ile yiiksek hasta tolerans: saglamalidir.

Kateter ameliyatla yada Seldinger teknigi ile takilmaya uygun olmalidir.

Kateterin implante edilebilen cuff kismi givenli fiksasyon saglamalidir.

Kateterin dondiiriilebilen dikis kanatlar: giivenli dis fiksasyon saglamalidir.

Kateterin cuff kismi1 poliester materyalinden yapilmis olmalidir.

Kateterin yuvarlakligi daha kolay giris ve hasta rahatligi saglamalidir.

Kateterin %5 den daha az resirkiilasyon orani olmalidur. '

Kateterin daha kolay kullanimui i¢in priming voliimii extension line tizerinde yazili olarak
belirtilmelidir.

Iki liimenli kateter iizerinde arter yolu i¢in kirmuzi, ven yolu i¢in mavi renkli birer klemp
bulunmalidur.

DIYALIZ KATETER KiTi iCINDE

Hemodiyaliz Kateter Seti tek bir ambalaj icerisinde kullanima sunulmus olup asagidaki
malzemelerden olusmalidir

® & & o & & o o

1 adet ¢ift liimenli diiz 10 F cuffl: kateter olmalidur.
1 Adet 20G x 7 cm emniyetli giris ignesi olmahidir
1 adet J tip 50 cm nitinol Guide Wire olmalidir.

2 Adet injection cap olmalidir.

1 Adet metal tunneling tool (trokar) olmalidir. o ,
1 Adet peelaway sheath olmalidur. S

1 adet 5 cc kilitli luer locklu giringa olmalidir. N j”’ """"" S
1 adet kateter kelmpi olmalidir ’ @

1 adet bistiiri olmalidir '

Steril, seffaf ve orijinal ambalajinda olmalidir.

Son kullanim tarihi set {izerinde belirtilmelidir.

Etilen oksit ile steril edilmelidir.

Sterilizasyon stiresi ambar teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yil miyadli olmalidir.




PEDIATRIK KALICI HEMODIALIZ KATETER 8F/10F
TEKNIK SARTNAMESI

Hemodiyaliz islemler i¢in uzun siireli damar yolu saglamak i¢in Internal Jugular Vene
uygulanabilir olmalidir.

Kateter 8F kalnliklarinda , kateter uzunluklari 8F icin, 18/21cm; uzunluklara sahip
olmalidur. '
Kateter polyurethane materyalden yapilmig olmali ve damar yapisina uyum saglamalidir.
Bu ozelligi ile yiiksek hasta toleransi saglamalidir.

Kateter ameliyatla yada Seldinger teknigi ile takilmaya uygun olmalidur.

Kateterin implante edilebilen cuff kismu giivenli fiksasyon saglamalidir.

Kateterin dondiiriilebilen dikis kanatlar1 giivenli dis fiksasyon saglamalidir.

Kateterin cuff kismi poliester materyalinden yapilmis olmalidir.

Kateterin yuvarlaklig1 daha kolay giris ve hasta rahatlig1 saglamalidir.

Kateterin %5 den daha az resirkiilasyon orani olmalidir.

Kateterin daha kolay kullanimu igin priming voliimii extension line {izerinde yazili olarak
belirtilmelidir.

Iki limenli kateter iizerinde arter yolu igin kirmizi, ven yolu i¢in mavi renkli birer klemp
bulunmalidir.

DIYALIiZ KATETER KiTi iCINDE

Hemodiyaliz Kateter Seti tek bir ambalaj igerisinde kullanima sunulmus olup asagidaki
malzemelerden olusmalidir

1 adet ¢ift limenli diiz 8 veya cuffli kateter olmalidir.
1 Adet 20G x 7 cm emniyetli giris ignesi olmalidir

1 adet J tip 50 cm nitinol Guide Wire olmalidir.

2 Adet injection cap olmalidir.

1 Adet metal tunneling tool (trokar) olmahdir.

1 Adet peelaway sheath olmalidir.

1 adet 5 cc kilitli luer locklu siringa olmalidir.

1 adet kateter kelmpi olmalidir 7
1 adet bistiiri olmahidir : /

Steril, seffaf ve orijinal ambalajinda olmalidir.

Son kullanim tarihi set {izerinde belirtilmelidir.

Etilen oksit ile steril edilmelidir.

Sterilizasyon stiresi ambar teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yil miyadl olmalidar.




HEMODIYALiZ KATETERI, TUNELLI SILIKON 12,5F

SMT Temel

islevi:

. Hemodiyaliz ve diger extracorporeal iglemler i¢in uzun siireli damar yolu

saglamak amaci ile Internal Jugular vene, subclavien vene ve femoral vene

uygulanabilir olmalidir.

SM malzeme
tanimlama

bilgileri:

Kateter yetiskin veya pediatrik i¢in; Silikon materyalden yapilmis olmali ve
damar yapisina uyum saglamalidir. Bu 6zelligi ile yliksek hasta toleransi

saglamalidir.

. Diyaliz kateteri 12,5F ve 23 c¢m olmalidir. (Malzeme alt tammlarinda

kateterin u¢ kismindan cuff’a kadar olan kismin uzunluk bilgisi yer
almaktadir). Kateterin juguler, femoral, subclavian bélgeler i¢in uygun
olgtileri bulunmalidir.

Kateter basa£ﬁak uc¢lu olmalidir.

Kateterin govde tipi diiz olmalidir.

Kateter l'izeri\'hde cilt alt1 sabitlemeyi saglamak ve enfeksiyonlara kars:
bariyer olusturmas1 amaci ile bir adet biyo uyumlu cuff bulunmalidir.
Kateterin daha kolay kullanimi igin dolum voliimii extension line {izerinde
yazili olarak belirtilmelidir. Iki liimenli kateter tizerinde klempler bulunmali
ve kateter konnektorleri arter yolu i¢in kirmizi, ven yolu i¢in mavi renk
kodlu olmalidir.

Kateterinin bulundugu kit i¢inde; 10F ve 12F 2 adet dilatér, 1 adet 0,038” x
70cm Nitinol Klavuz Tel, 1 adet metal veya sert plastik kiint uclu
sekillendirilebilir tunneltool (trokar), 1 adet 14F kilitleme mekanizmasi olan
peelawaysheath (bu 6zelligi ile hava embolisi ve kan sizintist riskini
minimalize etmelidir), 1 adet Enjekt6r, ladet Nester,1 adet giris ignesi,

Kateter Sabitleme Bandi, 2 adet luer-lock koruma kapagi bulunmalidir.

Teknik
Ozellikleri:

10.

11.

12.

Kateterler ,resirkiilasyonu dnleyici 6zellikte olmalidir.

Kateterin dondiiriilebilen veya sabit dikis kanatlar1 glivenli dig fiksasyon
saglamalidir.

Kateterin yuvarlakligi veya oval yapisi daha kolay giris ve hasta rahatlig
saglamalidir.

Kateter lizerinde, kateter uqu}i@éuﬁpwﬁdyo-opak serit olmalie




rGenel

Hiikiimler:

13. Kateter kiti tizerinde kateter uygulamasi ve kullanimi hakkinda bilgi veren
bilgilendirme brogtirli veya formu bulunmalidir. Kateter set halinde steril ve

orijinal ambalajinda olmalidir.

14. Kateterv alkol veya iyot tabanli dezenfektanlarla kullanuldiginda

zedelenmemelidir.




