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HEMODIYALIZ KATETERI, TUNELLI SILIKON 12.5F

SMT Temel

Islevi:

Hemodiyaliz ve difer extracorporeal islemler i¢in uzun stireli damar yolu
saglamak amaci ile Internal Jugular vene, subclavien vene ve femoral vene

uygulanabilir olmalidur.

SM malzeme
tanimlama

bilgileri:

Kateter yetigkin veya pediatrik igin; Silikon materyalden yapilmis olmali ve
damar yapisina uyum saglamalidir. Bu 6zelligi ile yilksek hasta tolerans:

saglamalidir.

. Diyaliz kateteri 12,5F ve 23 c¢m olmalidir. (Malzeme alt tanimlarinda

kateterin u¢ kismindan cuff’a kadar olan kismin uzunluk bilgisi yer
almaktadir). Kateterin juguler, femoral, subclavian bolgeler i¢in uygun
lgtileri bulunmalidir.

Kateter basamak uglu olmalidir.

Kateterin govde tipi diiz olmalidir. ;

Kateter tizerinde cilt alti sabitlemeyi saglamak ve enfeksiyonlara kars1
bariyer olusturmast amac ile bir adet biyo uyumlu cuff bulunmalidir.
Kateterin daha kolay kullanimi i¢in dolum voliimii extension line iizerinde
yazili olarak belirtilmelidir. ki liimenli kateter iizerinde klempler bulunmali
ve kateter konnektorleri arter yolu igin kirmuzi, ven yolu icin mavi renk
kodlu olmalidir.

Kateterinin bulundugu kit icinde; 10F ve 12F 2 adet dilator, 1 adet 0,038 x
70cm Nitinol Klavuz Tel, 1 adet metal veya sert plastik kiint uglu
sekillendirilebilir tunneltool (trokar), 1 adet 14F kilitleme mekanizmasi olan
peclawaysheath (bu ozelligi ile hava embolisi ve kan sizintisi riskini
minimalize etmelidir), 1 adet Enjektor, ladet Negter,1 adet giris ignesi,

Kateter Sabitleme Bands, 2 adet luer-lock koruma kapag bulunmalidir.

Teknik
Ozellikleri:

10.

11.

12.

Kateterler ,resirkiilasyonu 6nleyici dzellikte olmalidir.

Kateterin déndiiriilebilen veya sabit dikis kanatlart glivenli dig fiksasyon
saglamalidir.

Kateterin yuvarlaklig1 veya oval yapisi daha kolay giris ve hasta rahathig
saglamalidir.

Kateter tizerinde, kateter uzunlugunca radyo-opak serit olmalidir.
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Genel 13. Kateter kiti lizerinde kateter uygulamasi ve kullanimi hakkinda bilgi veren
Hiikiimler: bilgilendirme brosiirii veya formu bulunmalidir. Kateter set halinde steril ve

orijinal ambalajinda olmalidur.

14. Kateter alkol veya iyot tabanli dezenfektanlarla kullanildiginda

zedelenmemelidir.




