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VENTILATOR CIHAZI ICIN [) SPOSAR SICN HASTA D

TEKNIK §ARTMAMESI

1. Hasta devresi vetiskin hastalarda ve far<li mekznaik ventilatérlerde kulianima uygun clmahidir (Purittian
Bennett, Maquet Servo, Drager Evita, Vela, Cxivent, GF).

2. Hasta devresi 1.5 metre isiticil) inspirasyan hatt, su tutuculu ekspirasyon hatti, ara hortum ve otomatik
beslemeli samandirali chamberden olugmalicir. Ara hortum 0.510.1 metre olmalidir.

3. Hasta devresinin ekspiryum kolunda bir adet Water Trap (su tutucu) olmalidir,

4. Hasta devresinin inspirasyon kclunda isitici ars tel spiralli yapida olmali ve bu tel devre icindeki
yogunlagmayi énlemelidir. Telin giris noktasi farkl mekanik ventilatér cihazlarina uyebilmelidir.

5. Hasta devresi Fisher-Paykel, Humidas gibi farkli nemlendirici cihazlar ile uyurniu oimalichr,

6. Setin icinde adi gecen riemlendirici cihazlarins uygun 1 adet disposable chamber olmalidir. Nemlendirici
cihazin alarm vermeden calisabilmesi ve 1si-nermn dengesinin saglanabilmesi icin chamberin nemlendirici isitic:
plakasina temas yizeyinin capi en az 9.5 cm olmalidir. Hasts guvenligi acisindan bu degerden daha kigik
temas ylzeyli chamberlar kabul edilrmevecektir. Chamberlar da distile su sisesinin takilabilecegi set olmali ve
sivi yeterli dizeye ulaginca kendiliginclen sivi akigi kesilrmeligir.

7. Hasta devresi disposable, tek kullarumhk o'malichr.

8. Hasta devresi (zerine bakteri filtresi takilabilrneli, ner devre seti ile birlikte bir zdet bakteri filtresi
verilmelidir.

9. Hasta devresinin ucundz Y baglantisi olmali ve ¥ baglenti ucuna entibasyon tipleri ve yiiksek akis oksijen

terapisi kandlleri rahathkla takilabilmelidir ve Y oaglantisimin inspiryurn ucu hastaya nebul verebilmek icin
cikarilip takilabilmelidir.

10. Hasta devresi ekshalasyon valfine uyumlu olmali, hastacan cdénds degerlerini yansitabiimelidir.

11. Hasta devresi Gzerinde 1si probu giris noktalar olmalidir. Ads gecen nemlendirici cihazlanina ait isitict
problari devre Uzerindeki bu giris noktalarina takilabilmealidir.

12. Devrelerin son kullanma tarihlerinin en ayz 2 yillik miadh olmalidir,

13. Tekliflerin degerlendiriimesi sirasinda numuneler yogun bakim Unitesinde degerlendirilecek, inspiryum
kolunda su birikimine yol acan, nemlendirici ile uygun olmayan devreler kabu! edilmeyecektir. Numune
getirmeyen firmalarin tekiifleri degerlendirmaye alinmavacaktir.
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NAZAL YUKSEK AKIS ARA YVOZU TEKNIK OziL Ui LERT
(ISTITICILI SOLUNUM D EVEELERI ILE UYUVILU )

Teklif edilecek tiriin, Nazal Yiksek Akug sistemleri veya Ventilatérlerin Yiksek Akig
Oksijen Terapisi modu igin ¢zel {iretitmis olmalidir.

Nazal Yiksck Akis ara ylizintin 3 farkls boyu  ( Small, Medium, Large ) olmalidur.
Hangi boydan ne kadar alinacagi iinite tarafindan belirlenecektir.

Nazal Yikselk Akis ara ylziiniin Medium ve Large boyu en az 60 Litre / Dakika
akiglarda dahi kullamima uygun olmalidr, Teklif veren firmanin ara yiiz sceenekleri
sayesinde hastaya altartlacak toplam akiy 10- 60 Litre / Dakika akis araligim
iletebilmelidir.

Ara yiiz su vogunlasmasinin dnlenmesi i¢gin secici gecirgen dzellikl malzemaden imal
edilmig olmalidir ve olugabilecek su damlaciklar diftizyon ile disar atilabilmelidir.

Ara yliziin yanak yastiklar,, yiize uvgulanan baskiyt en az olusturacak sekilde
tasarlanmig olmalidir.

Ara yiiz septumda olusabileczk taluis veya deformasyonlarin éniime gegilebilmesi icin
uygun ergoriomide tasarlanm:s clmaldir.

Ara ylizin Bag kayist klipsi olwmalidir ve baglantt rahat bir sckilde kaydinlarak
ayarlanabilmelidir. Baglant i¢in ip/kumas ve buna benzer diizenek olmamalidir.
Nazal Yiiksek Akis ara yiizi; hastanede bulunan isiticili solunum devrelerinin
ucundaki y baglantist ile uyumlu olmalt ya da bu uyumu saglayan adaptirii olmalidir.
Bu sayede hastanede nazal yiiksek akig terapisi modu bulunan ventilatsrde uygun

devre ve ssitieili nernlendirme cihaz ile beraber nazal yiiksek alay terapisi
uygulamasina olanak saglamalidir.

Tekliflerin degerlendirilimesi sirasmda nurauneler denenecektir. Numuae getirmeyen
firmalarm teklifleri degerlendirilmeyecelktir.

10. Urimiin CE belgesi olmahdir.




