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Saglk Arastirma ve Uygulama Merkezimiz icin asagida cins ,miktar ve ozellikleri bel
intiyag duyulmustur. Proforma faturanin asagidaki sartlara gore diizenlenerek, bel
Biirosuna gonderilmesini rica ederim.

Opstyon
1- Tekliflerin yazili olmasi,
2 ihale dokilmaninin tamamen okunup kabul edildiginin belirtiimesi, , Teslimat
3-Teklif verilen malzemelerin teslim sureleri, barkod numarasi,markalari ve ambalaj sekillerinin yaziimasi,
4-TL(Turk Lirasi) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarinin rakamia ve yaziyla yaziimasi Ek

5-Uzerinde kazinti silinti, diizeltme bulunmamast, s el

6-Ad ,soyad veya ticaret unvani yazilmak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmig olmasi, Sartname Ekli Dosyada Sunulmaktadsr.
7-Teklif verimeyecekse FAKS mesajinin bir agiklama ile gonderilmesi , ‘

8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparisine miteakip teslim strelerinin teklif mektubunda bildirilmesi

zorunludur. Teslim Siiresi ve Opsiyon Siresi bildiriimeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Onemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktir.

UBB kodu.T.C. llac ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) ve/veya Uriin Takip Sistemi (UTS)'ye kayith ve bu

kayit teklif tari bariyle gegerli olmalidir. Alima cikilan her kalem /kalemler icin ayri ayri TITUBB' da/ UTS'de Saglk *
Bakanhgi tarafindan onayli oldugunun gésteriimesi ve tedarikci firma ve bayi konumunda olma sarti aranacaktir. f
TITUBB/UTS ye kayitli, firma, bayi konumunda olmayan ve Saghk Bakanhgt tarafindna onayl olmayan kalem/kalemlere |
ait teklif degerlendirmeye alinmayacaktir.

Onemli 10-Teklif edilen her kalem icin ayr ayr teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatct, tedarikgi veya bayi
olduklarini gésterir , Ulusal Bilgi Bankasi internet sitesinde alinmis, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfi icinde
sunacaklardir.

*:.cmcz_.mm_z UZERINDE (HER BiR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
w+HALE YASAKLISI FIRMALARIN TEKLIF DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gun olacaktir.

_
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*FIRMALAR KENDi PROFORMA FATURALARI iLE TEKLIF VERECEKTIR. ~
*EIRMALAR VERGI NUMARALARINI ACIKCA BELIRTECEKTIR. /
TEKLIFLE BIRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR.

ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GUN IGINDE YAPILACAKTIR.

E-POSTA :hastanesatinaima@gazi.edu.tr
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CERRAHI SUTURLER TEKNIK SARTNAMESI

1. GENEL OZELLIKLER:

Birim ambalaj; kullamm aninda irliniin sterilitesinin korunmasim saglayacak gekilde
aliiminyum folyodan veya ig ve dis ambalajdan olugmalidir. Cift ambalaj olan iiriinler igin
ic ambalaj siitiirin kivnimasini engelleyecek sekilde kartondan, dig ambalaj ise bir yiizi
seffaf diger yiizii yirtilmayan beyaz kagittan olmalidir.

Dis ambalajin bir yiizii kullanim esnasinda siitiiriin nemden, 1s1dan, 1siktan korunmast igin
seffaf film, diger yiizil yirtilmayan, dis etkilere karsi dayamkli malzemeden olmalidir.
Ayrica siitiir sterilizasyonun korunmasi igin aliiminyum folyo veya karton kutu iginde
olmal1 ve karton kutular jelatinle kaplanmig olmalidir.

Birim ambalajin {izerinde okunakli ve bozulmayacak sekilde su bilgiler yazilmig olacaktir;
imalat¢1 firmanin ticari adi ve/veya kisa adi, igne cinsi (yuvarlak, keskin, kiint uglu), igne
adedi (tek, ¢ift) igne boyu (mm), igne biiyiikligi 1/1 oraminda, ignesiz ise siitiiriin kalinhi
(E.P ve U.S.P olarak), siitliriin uzunlugu, siitiriin rengi, steril ibaresi, sterilizasyon metodu
ve son kullanma tarihi.

Ambalaj sitiiriin kivrilmasi engelleyecek yapida olacaktir, su ve nem gegirmeyecek bir
maddeden imal edilmis olacaktir.

Siitiir yiizeyi piirlizsiiz olacak tiiylenmeye karsi dayamkh olacak ve dikis siiresince deforme
olmayacaktir.

Stitiir ile igne birlesme noktast gegerken dokulan travma etmeyecek, bu nedenle igne ile
siitiir birlesme noktasi ¢api uyumlu olacaktir.

Sutiirler paketten ¢iktiginda siitiiriin paket hafizasi minimum olacak ve siitlirlin paketinden
¢tktiginda diiz bir yapida olacaktir.

Siitiir uzunluklar: toleranslari en fazla (-)5 ila (+) 10 cm olacaktir.

igne uzunluklart 10 mm’nin tzerindekiler i¢in +/- %10 mm tolerans olacaktir.

igne aokudan gectikten sonra siitiir kismu dokuya takilip geriye biiziigmeyecek ve
tiftiklenme yapmayacaktir.

Igneler dikis stiresince: dokudan rahat gegme Gzelliklerini yitirmeyecek, kolaylikla ve
minimum travmayla deforme olmadan gegecektir.

Ignenin gévdesi portegiiden kaymayi engelleyecek yapida olacaktir,

Ignelerin dokudan gegerken kolay egilip bikiltip kirilmamast igin ¢elik olacakuir.

Kutu ambalaj iizerinde; birim ambalajindan kag¢ adet oldugu, sicaktan ve isidan
korunmasina dair ibare, seri veya kontrol numarasi, birim ambalajin {zerinde yazmasi
gereken bilgilerin tamamu olacaktir,

Cerrahi ipliklerin kalinliklar: dijiim atma kabiliyetleri ve igne kombinasyonu U.S.P. ve
Avrupa Farmakopesine uygun olacaktr.

Teslim edilecek mallarin miadi, teslim tarihinden itibaren en az 2 y1l olacakur.

Teklif dosyas: ile birlikte tiriinler ile ilgili katalog verilecektir. Kataloglarda olmayan
malzemeler igin firmalarin teklifleri degerlendirilmeye alinmayacaktir.

8. Kisimlarda -belirtilen-her—kalem—i¢in—ayrr—ayri 2 “adef numune vérilecekﬁ;, _I}Iuwﬁ;t_zwm
——vermeyen -firmalarin—teklifleri —degerlendirmeye “alinmayacaktir, Numuneler Komisyonda

tuliian uZman uyeler tarafindan incelenecek ve UBB kayitlarina uygun olup olmadiklar
"kontrol edilecektir.
/)




CERRAHI SUTUR POLYGLACTIN VEYA LACTOMER

|- Malzeme icerigi Polyglactin 910 olmalidur.
2- [gerik %90 glicolid ve %10 lactide olmalidir,
3- Malzemenin kaplamast Polyglacune 370 olmalidir.

4- Gosterdigi gerilme giicti 14.glinde %75, 21.glinde %50 olmahdir.

5- Toplam emilim siiresi 56-70 glin olmahdir.

6- Ethilen oksit ile steril editmis olmahd~

7- Malzeme mor veya beyaz renkli olmalidir.

8- Dokuya girisini kolaylastirmak igin cerrahi igneler silikonize olmahdur.
9. Kirilma ve biikiilmesini engellemek amaciyla ignedeki nikel oram (alastmindaki) %o’

oranminda olmalidir. Firma bu durumu referansh dokiimanlarla belgelendirilmelidir.
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10- Numune goriilerek degerlendirilecekur.




