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Saglik Arastirma ve Uygulama Merkezimiz igin asagida cins ‘miktar ve ozellikleri be! irtilen malzemelerin satin alinmasina |
ihtiyag duyulmustur. Proforma faturanin asagidaki sartlara gore dizenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satin Alma |
Birosuna gonderilmesini rica ederim. l
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1- Tekliflerin yazili olmasl, | ,
2- ihale doékilmaninin tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, , Teslimat
Ek

3.Teklif verilen malzemelerin teslim sureleri, barkod numarasi,markalari ve ambalaj sekillerinin yaziimasi,

4-TL(Turk Lirasi) olarak fiyat verilip birim fiyatlarinin rakamia ve yaziyla yaziimas! ,

5.Uzerinde kazinti silinti, diizeltme bulunmamasi, oo . | www.ihsis.gazi.edu tr

6-Ad ,soyad veya ticaret unvant yaziimak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmis olmasi, A Sartname Ekli Dosyada Sunulmaktadir.
,
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7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajinin bir agiklama ile gonderilmesi ,
8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparisine muteakip teslim surelerinin teklif mektubunda bildiriimesi
zorunludur. Teslim Stresi ve Opsiyon Suresi bild iimeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Gnemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu tekiifte yer alacaktir.

UBB kodu.T.C. llag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) velveya Uriin Takip Sistemi (UTS)ye kayith ve bu

kayit teklif tari tibariyle gecerli olmalidir. Alima cikilan her kalem /kalemler icin ayri ayn TITUBB' da/ UTS'de Saghk |
Bakanhg tarafindan onayl oldugunun gosteriimesi ve tedarikgi firma ve bayi konumunda olma sart! aranacaktir. [
TiITUBB/UTS ye kayith, firma, bayi konumunda olmayan ve Saglik Bakanligi tarafindna onayli olmayan kalem/kalemlere |

ait teklif degerlendirmeye alinmayacaktir. ,

Onemli 10-Teklif edilen her kalem icin ayn ayr teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetki
olduklarini gosterir , Ulusal Bilgi Bankasi internet sitesinde alinmis, Ana Bayi Bilgi
sunacaklardir.

ithalatg!, tedarikci veya bayi
Formunu teklif zarfi icinde

*+{RUNLERIN UZERINDE (HER BIR ADET) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
[l {ALE YASAKLISI FIRMALARIN TEKLIF DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gun olacaktir.

*FIRMALAR KENDI PROFORMA FATURALARI ILE TEKLIF VERECEKTIR.
*FIRMALAR VERGI NUMARALARINI ACIKCA BELIRTECEKTIR.

TEKLIFLE BIRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR.

ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GUN ICINDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA ‘hastanesatinalma@gazi.edu.tr
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CMV KANTITATIF REAL TIME PCR KIiTLERI

Teklif edilen sistem hem kalitatif hem kantitatif olarak cesitli molekiiler testleri yapabilmeye
uygun olmali; kopya/mi veya [U/ml cinsinden sonug verebilmelidir.

Serum veya plazma orneklerinden, niikleik asit i:ulasyonu, Real Time PCR ile amplifikasyon
ve kantitasyon islemleri tek bir sistem lizerinde manuel higbir islem olmaksizin otomatik
gergeklesmelidir.

Sistem ile hasta numunelerinin ozel tiiplere transferi gibi ek islemlere gerek olmamalidir. Bu
sayede olasi kontaminasyon ve hasta numunelerinin karigmasini engellemek icin direkt olarak
primer tiip sisteme yiiklenebilmelidir.

Sistem, hizli ve yiiksek hassasiyette sonug alinabilmesini saglayan mikroakigkan (microfluidics)
ya da manyetik boncuk teknolojisi kullanmalidir.

Niikleik asit amplifikasyonu ve kantitasyonu, kapali tek bir kartus ya da reaktifler igerisinde
gergeklesmelidir. Bu sayede amplifikasyon ve sonrasi olasi tim kontaminasyon riskleri ortadan
kaldirilmahdir.

Sistem, ayni anda 96 drnegi toplu olarak ya da tek tek galismaya ve bir yada birden fazla test
parametresini ayni anda batch (grup) yapmaksizin ¢alismaya uygun olmalidir. Sistem {izerinde
CMV testleri ayni anda cahigilabilmelidir.

Sistemde kullanimi onaylanmig tiim numune tiirinden niikleik asit elde edilmelidir ve
ekstraksiyonun verimliligini, reaksiyonun gegerliligini ve inhibitor varligini kontrol etmek i¢in
her drnekte internal kontrol kullanilmahdr. internal kontroliin varligi ile ekstraksiyon asamasi
dahil tim asamalar amplifikasyon sonrasinda denetlenmelidir.

Acil (STAT) olan ornek veya srneklere test onceligi tanimlanabilmeli ve bu orneklerde daha
hizli sonug raporu verilebilmelidir.

Sistemde ¢aligilacak test parametrelerinin dogru sekilde sonuglandiriimasi i¢in gerekli tlim test
ve sarf malzemeleri firma tarafindan ticretsiz olarak temin edilecektir.

_ Laboratuvarin talep etmesi durumunda, serum veya plazma dis! orneklerin caligiimasi igin

gerekli olan nikleik asit izolasyon ve Real time PCR kitleri, istenilen sayida licretsiz olarak
temin edilmelidir. Bu orneklerinin galisiimasi icin, ayr1 bir cihaz gerekiyorsa, yeni cihaz
kurulmal ve cihazlar kitlerin bitimine kadar kurulu kalmalidir.

Firma tarafindan DNaz/RNaz ve pyrogen'den arindirimug filtreli pipet ucu 1000 ul test

miktarimin 2 kati kadar, filtreli pipet ucu 100 pL test miktarinin %10 u kadar, ependorf tiip,
kriyo tiip vb. yeterli miktarda iicretsiz olarak verilmelidir.

Kullanilacak olan kit bileseni tiim reaktifler barkotlu olmali, sistem tizerindeki barkod

okuyucular ile taninmali ve yiiklenmelidir. Bu sayede testler ve kullanim siireleri takip edilebilir
olmahidir.

. Rastgele erisim ozelligine sahip sistemin ¢aligmasi esnasinda; devam eden veya tamamlanmis

testlere ait gergek zamanl PCR amplifikasyon egrileri es zamanli olarak izlenebilmelidir.
Sistem, serum veya plazma Grneklerinden Cytomegalovirus (CMV) DNA'st kantitatif olarak
tespit etmelidir. Tekli ya da coklu ornek galismalarinda ilk sonug alma siiresi ekstraksiyon dahil
en ¢ok 120 dakika olmalidir.

Eksternal kalite kontrolii igin CMV igin laboratuvarin uygun gordiigii eksternal kalite kontrol
program/programlarina iiyelik yapiimahidir (Yilda en az 2 dagitim, her dagitimda en az 4
numune).

Cihazlar biitiin kitlerin bitimine kadar kurulu kalmali ve sarf malzemesi iicretsiz olarak
saglanmalidir.

_Belirtilen test sayilari kitlerden kesin sonug¢ alinan hasta sayisina tekabiil edecektir. Arada

dogacak olan tiim fark firma tarafindan iicretsiz karsilanacaktir.

. Sistem tekli ya da ¢oklu ornek calismalarida ilk sonug alma siiresi ekstraksiyon dahil en ¢ok

a bu
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Sistemin hastane bilgi yonetim sistemine (HBYS) iki yonlii baglanti yapilabilecek sekilde
uyumlu bir arayiizii olmali veya gerekli ise uygun yazilim programi firma tarafindan
kurulmahdir, HBYS ile baglanti igin gerekli tim yiikiimliiliikleri firma karsilamali, gereken
bilgisayar, ekran, yazici, vb. donanimlari temin etmelidir. Ayrica firma, hasta sonuglarinin
girilmesi ve raporlandirma yapilabilmesi igin, szellikleri laboratuvar tarafindan belirlenecek
olan bir bilgisayar ve yaziciy: lcretsiz olarak temin edecektir. Bu cihazlar igin gerekli sarf
malzemeler de (kartus vb.) firma tarafindan iicretsiz temin edilmelidir.

Hastanemiz tarafindan gereklestirilen kimyasal ve tehlikeli madde/malzeme alimi ihalelerine
teklif verecek olan istekliler, teklif verdikleri kimyasal ve tehlikeli madde/malzemeye iliskin
(eger tehlikeli madde/malzeme iceriyorsa) iiretici firma tarafindan diizenlenmis olan Malzeme
Giivenlik Bilgi Formunu (MSDS) bulundurmak zorunda olup, MSDS belgesi olmayan teklifler
degerlendirme disi birakilacaktir.

Malzeme Giivenlik Bilgi Formu'nu (MSDS) kimyasal ve tehlikeli madde/malzeme teslimi
sirasinda idaremiz deposuna teslim edecek olup, MSDS belgesi olmayan kimyasal ve tehlikeli
madde/malzemeler ise teslim alinmayacaktir.

_Laboratuvar tarafindan gerek goriiliirse, laboratuvarin fiziksel ve alt yap1 degisiklikleri firma

tarafindan, ticretsiz olarak yeniden molekiiler test ¢alismaya uygun hale getirilmeli ve 1 adet
sogutmali santrifiij. ti¢ takim pipet seti, (istenilen say1 ve hacimlerde olmalidir, kalibrasyonlari
firma tarafindan ticretsiz olarak yapilmalidir). 1 adet isitici blok, 1 adet spin santriftij, kit ve
Srneklerin saklanmasi i¢in 1 adet buzdolabi ve 20°C derin dondurucu iicretsiz olarak
kurulmahidir.

ihaleyi alan firma ihaledeki bittin cihazlarm, sistemin kurulumu, Kitlerin temini ve sistemin
rutin islemeye baglamasini en ge¢ 30 giin icinde gergeklestirmelidir.

Sistemi kuran firma kullanim i¢in laboratuvar personeline istenildigi zaman ve sayida gerekli
egitimi ve egitim dokiimanlarini iicretsiz saglamalidir.

Laboratuvar istedigi zaman istenen her tiirlii teknik destek iicretsiz olarak firma tarafindan
saglanmahdir. Ayrica ihaleyi kazanan firma, laboratuvar sorumlusunun belirleyecegi ve
denetleyecegi bir teknisyeni, alinacak kitlerin tiiketimine kadar laboratuvarimizda tam zamanli
olarak hazir bulundurmahdir.

[haleyi alan firma tim sistem ve cihazlar igin gerekli teknik servis, bakim, onarim ve yedek
pargasini temin etmeli ve sistem ve cihazlar ile ilgili her tiirlii sorunu en kisa siirede ¢dzmelidir.

_ Cihazlarda ¢ikabilecek her tiirlii arizaya 48 saat icinde miidahale edilmeli, arizanin 72 saat

iinde giderilmemesi durumunda yerlerine yeni cihazlar konulmahdir. Cihazlarin periyodik
bakim siireleri firma tarafindan belirtilip, zamaninda bakim yapilmalidir.

Testlerin ¢alisiimasinda bir gecikme olmasi durumunda, laboratuvarin talep etmesi halinde
firma ornekleri, laboratuvarin uygun gorecegi kosullarda ve yerlerde calisarak sonuglarin en
kisa siirede alinmasini saglamalidir.

Kitlerin miadinin bitmesine iki ay kala laboratuvar istedigi taktirde miktari ne olursa olsun,
firma kitleri uzun miadlisi ile degistirilecektir.

Kitler arasinda liizum goriilmesi durumunda bire bir degisim yapilabilecektir.

Kitler laboratuvar istedikge peyderpey teslim edilecektir.

Laboratuvarin gerekli gérmesi durumunda teklif edilen kit ve cihazlar igin demo galismalari
yaptlmalidir. Kurulacak cihaz ve test kitleri laboratuvar yetkilisinin goézetiminde deneneceKktir.
Demo c¢alismalari laboratuvarin saptayacagl oOrnekler ve dis kalite kontrol oOrnekleri
karsilastirilarak yapilacaktir. Bu nedenle, demo galismasi yapacak firmalar laboratuvarin
onaylayacagi dis kalite kontrol orneklerini iicretsiz olarak temin edeceklerdir. Deneme kontrol
srnekleri, kit/cihaz ve sarf malzemeleri firma tarafindan iicretsiz olarak temin edilecektir. Test
validasyonu saglanamayan Kit/cihaz teklifleri red edilecektir. Bu talebe cevap vermeyen, demo
igin gerekli malzemeleri temin etmeyen, demo yapmayan ya da deneme caligmas taleplerine
zamaninda yanit vermeyen firmalara ait kitler/sistemler ile ilgili teklifler degerlendirilmeye
inmayacakur.




