T.C
GAZI UNIVERSITESI
Saglik Uygulama ve Arastirma Merkezi

TEKLIF ISTEM FORMU

Istem No/Alm Na : 2064024-03-1429

Konu : 1 KALEM MALZEME ALIMI

Talep Eden Birim . Servis Depolarn / Kardiyoloji Servisi Stogu

Son Teslim Tarih & Saat : 27/03/2024  17:00:00 ilan Tarihi . 25/03/2024

Saglik Arastirma ve Uygulama Merkezimiz icin asagida cins ,miktar ve 6zellikleri belirtilen malzemelerin satin alinmasina
ihtiyag duyulmustur. Proforma faturanin asagidaki sartlara gére duzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satin Alma
Barosuna gdnderilmesini rica ederim.

1- Tekliflerin yazili olmasi,

2- Ihale dokilmaninin tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim sureleri, barkod numarasi,markalari ve ambalaj sekillerinin yazilmasi,

4-TL(Turk Lirasi) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarinin rakamla ve yaziyla yaziimasi

5-Uzerinde kazinti,silinti, dizeltme bulunmamas!,

6-Ad ,soyad veya ticaret unvani yazilmak suretiyle yetkili kigilerce imzalanmis olmasi,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajinin bir aciklama ile génderiimesi ,

8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparigsine muiteakip teslim surelerinin teklif mektubunda bildiriimesi
zorunludur.Teslim Stresi ve Opsiyon Suresi bildiriimeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Onemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktir.

UBB kodu.T.C. llag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) ve/veya Uriin Takip Sistemi (UTS)ye kayith ve bu
Kayit teklif tarihi itibariyle gecerli olmalidir. Alima ¢ikilan her kalem /kalemler igin ayr ayri TITUBB' da/ UTS'de Saghk
Bakanlig tarafindan onayli olduunun gosterilmesi ve tedarikci firma ve bayi konumunda olma sarti aranacaktir.
TITUBB/UTS ye kayitli, firma, bayi konumunda olmayan ve Saglk Bakanhgr tarafindna onayl olmayan kalem/kalemlere
ait tekiif degerlendirmeye alinmayacaktir.

Onemli 10-Teklif edilen her kalem icin ayri ayn teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatgi, tedarikci veya bayi
olduklarini gosterir , Ulusal Bilgi Bankasi internet sitesinde alinmis, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfi icinde
sunacaklardir.

“*URUNLERIN UZERINDE (HER BIR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
“*IHALE YASAKLISI FIRMALARIN TEKLIF DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gln olacaktir.

*FIRMALAR KENDI PROFORMA FATURALARI ILE TEKLIF VERECEKTIR.
“FIRMALAR VERGI NUMARALARINI ACIKCA BELIRTECEKTIR.

TEKLIFLE BIiRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR.

ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GUN ICINDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr
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IHTIYAC LISTESI

[ S.No l M.Kodu Malzeme Agiklamas | Mikiar | Birim ‘
1] J03-030945 [AMBU CIHAZI (BUYUK) 3 | ADET

Memis COBAN
HASTANE MUDUR YRD

Opsiyon
Teslimat

Ik

www.ihsis. gazi.edu.ir
Sartname Ekli Dosyada Sunulmaktadir.
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TEKNIK SARTNAME LiSTESi

istem No oo Dokiim Tarihi : 13/03/2024 11:29:00
Istem Tarihi : 13/032024
Bolim Adi : Kardiyoloji Servisi Stogu
Malzeme Kodu Malzeme Ad
J03-030945 AMBU CIHAZI (BUYUK)

1. Cihaz birden fazla kez kullanilabilir olmalidir.

2. Cihaz ana torbas; double-bag (cift torba) yapida ve medikal silikon olmali, elle hakimiyet
saglayacak derecede hassas, hissedilebilir ayrica hasta guvenligini saglamak i¢in verilen hava
basincini limitleyici yapida olup uygulamadan sonra eskj haline en kisa siirede donebilmelidir.

3. Cihaz balonu gel-git hacmi yetiskin tip igin ortalama 1300 ml, O2 Rezervuar hacmi ortalama
1500 ml olmalidir.

4. Hasta sekresyonlarinin cihaz ana torbasi icine kacmasinin engelleyen ve torba girisinde
bulununan istenildiginde sOkUlup takilabilecek (Splash-guard) sekresyon koruyucu ve bosaltic
aparata sahip olmalidir.

9. Tek yonli gtivenlik valfi ( Single-hutter valve system ) 'ne sahip olmalidir.

6. Kapali tip oksijen rezervuar balonu cihazin arkasina yerlestiriimis ve istenildiginde sokUltp
temizlenebilecek yapida olmalidr.

7. Maske baglanti konektsri mekanizmayi her yone rahatlikla doéndurebilmesi icin 360 derece
dénen bir yapida olmalidir,

8 Cihazin maskesi hasta sekresyonlarin gérilebilmesi icin seffaf ve yumusak yapida ayrica ylze
tam oturmasi icin ergonomik olarak dizayn edilmis, hava yastikli ve sisirme valfine sahip olmaldir.

9. Cihazin tim parcalar ( O2 Rezervuar Torbas; dahil) 134 C' de buhar otoklavinda sterilize o
edilebilmeli, temizlenme sekli kullanma klavuzunda actklanmis olmaldir.

10 Cihazla ilgili tim monte-demonte islemlerinin gorsel olarak takip edilebilmesi icin CD ile birlikte
kullanima sunulmalidir.

11. Seticerigi su sekilde olmal 1 adet cift katll medikal slikon yapida cihaz ana torbasi. 1 adet
kapal tip slikon oksijen rezervuar balony , T adet oksijen rezervuar valfi , 2 adet kancal slikon
yapida hava yastikli transparan ve resusciratorlerde kullanimi uygun yetiskin maske (1 adet no:5
no;4/3 )1 adet tum ekipmanlar tasima icin sert cihaza 6zel tasima cantasi.

12 Ambalaj Gzerinde Uretici firma barkotu bulunmal.

13. tim ekipmanin kolayca tasinabilmesi icin 6zel olarak dizayn edilmis yari seffaf sert yapida bir
el gantasi bulunmalidr..

14, cihaz igin gesitli parca ve ekstra aksesuarlarin bulundugu bir set halinde temin edilmelidir.

15. cihazin en az iki yil garantisi olmalidir.

16 Numune gérilecektir
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