THTIYAC LISTESI

T.C
GAZ! UNIVERSITESI W
Saghk Uygulama ve Arastirma Merkezi A S.No _ M.Kodu Malzeme Acikl _ Miktar _ Birim _
1 S$-013433 [ GR1282/KV1234/NF 1000 KATETER, HEMODIYALIZ, GEGICI, PEDIATRIK (3//M) 5 | ADET
2 S-013433 | GR1282/KV1234/NF 1000 KATETER, HEMODIYALIZ, GECICH, PEDIATRIK (3/I/M) 5 | ADET
L. 3 S-013433 | GR1282/KV1234/NF 1000 KATETER, HEMODIYALIZ, GECICI, PEDIATRIK (3//M) 5 | ADET
TEKLIF ISTEM FORMU —— = -

4 S-013433 | GR1282/KV1234/NF 1000 KATETER, HEMODIYALIZ, GEGICI, PEDIATRIK (3/1/M) 5 | ADET

istem No/Alim Na © 1987024-02-659

Konu 4 kalem hemodiyaliz kateteri alirm MEMIS nOm”‘.»z

Talep Eden Birim : Yogun Bakim Depolari / Pediatri Yogun Bakim Stogu

Son Teslim Tarih & Saat : 20/02/2024  17:00:00 itan Tarihi : 19/02/2024

Saglik Arastrma ve Uygulama Merkezimiz igin asagida cins ,miktar ve ¢zellikleri belirtilen malzemelerin satin alinmasina
intiyac duyulmustur. Proforma faturanin agagidaki sartlara gére diizenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satin Aima
Burosuna gonderi Imesini rica ederim.

1- Tekliflerin yazilt olmasi,

2- Ihale dékalmar inin tamamen okunup kabul edildiginin befirtiimesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim sireleri, barkod numarast,markalar ve ambalaj sekillerinin yaziimast,
4-TL(Turk Liras1) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlaninin rakamia ve yaziyla yaztimasi

5-Uzerinde kazintt,silinti, diizeltme bulunmamasi, Opsiyon
6-Ad ,soyad veya ticaret unvan yaziimak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmis olmasi, .
7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajinin bir agiklama ile gdnderiimesi, Teslimat
8-Teklif verilen rmalzemelerin, idarenin kesin isi strelerinin  teklif mektubunda bi

zorunludur.Teslim Stresi ve Opsiyon Stresi bildiriimeyen teklifler kabul edilmeyecektir. Ek

www.ihsis.gazi.edu.ir

. Sartname Ekli Dosyada Sunulmaktadir,
Onemii 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktir.

UBB kodu.T.C. lia¢ ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) ve/veya Uriin Takip Sistemi (UTS)ye kayith ve bu
kayit teklif tarihi itibariyle gecerli olmalidir. Alima ¢ikilan her kalem /kalemler igin ayri ayn TITUBB' da/ UTS'de Saglik
Bakanh@ tarafindan onayl oldujunun gdsterilimesi ve tedarik¢i firma ve bayi konumunda olma sarti aranacaktr.
TITUBB/UTS ye kayitl, firma, bayi konumunda olmayan ve Saghk Bakanligi tarafindna onaylt olmayan kalem/kalemlere
ait teklif degerlendirmeye alinmayacakiir.

Onemli 10-Teklif edilen her kalem igin ayr aynt teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatcr, tedarikgi veya bayi
olduklarini gosterir , Ulusal Bilgi Bankasi internet sitesinde alinmis, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfi icinde
sunacaklardir.

***(JRUNLERIN Gme_zom (HER BIR ADET ) BARKOD NUMARAS! OLACAKTIR.
**[HALE YASAKLISI FIRMALARIN TEKLIF DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
Fiyat opsiyonu en az 45 giin olacaktir.

*FIRMALAR KENDI PROFORMA FATURALAR! ILE TEKLIF VERECEKTIR.
*FIRMALAR VERGI NUMARALARINI ACIKCA BELIRTECEKTIR.

TEKLIFLE BIRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR.

ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GUN ICINDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr

Sayfa 1 Sayfa 2




HEMODIYAL{Z KATETER KTl 10F-15CM CIFT LOMENLI PEDIATRIK
TEKNIK SARTN AMESI

[STENEN TEKNIK OZELLIKLER

Hemodiyaliz tedavisi icin kisa stireli damar yolu saglamak amact ile
uygulanabilir olmalidir.

Hemodiyaliz kateteri mini kit seklinde olmalidir.

Mini kit icerisinde;

| adet 10F, 15cm soft line double liimen kateter olmalidir.

| adet dilator olmahdir.,

| adet guidewire olmalidir

| adet 18GA Introducer needle (uygulama ignest) olmalidir

Cift limenli kateter tizerinde arter yolu igin kirmizi ven yolu igin mavi renkli
birer klemp bulunmalidir.

Kateterin yapildigi malzeme poliliretan olmalidir

Kateter tizerinde dikis kanatlart olmali ve bu 5zelligi ile glivenli {fiksasyon
saglanmalidir

Kateterin priming hacim isaretleri liimenler tizerinde belirtilmis olmalidir.

AMBALAJ VE STERILIZASYON

Steril , seffaf ve orijinal ambalajinda olmalidir

Son kullanma tarihleri kit iizerinde belirtilmelidir.

Sterilizasyon siiresi ambar teslim tarihinden itibaren en az 3 (UC) yil miyadh
olmalidir.

KATETER % 100 GOZ MUAYENESINE TABI TUTULACAKTIR

Son kullanma siiresi yaklasan kateterler daha uzak son kullanma tarihi olan
kateterlerle degistirilmelidir.
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- J01-01E218 GECICI HEMODIYALIZ KATATERI 8F-10CM CIFT
LUMENLI PEDIATRIK

TEKNIK SARTNAMESI

1 Katater seti iki yollu, subclavian ve femoral damarlardan hemodiyaliz veya
‘aferez igin girisim saglamak amaciyla tretilmis olmalidir.

2 Femoral kateterin govdesi politlretandan imal edilmis radyoopak ve 1siya :
‘duyarh olmalidir. Kateter gdvdesi damar icinde yumugayarak icinde bulundugu
:gdamara uyum gostermelidir. Kateter baglanti borulari femoral i¢in diiz olmahdlrfé
3. Kateter capt 8 Fr uzunlugu 10 Cm olmalidur. :
4, Kateter {izerinde cm ¢izgilerl mutlaka bulunmalidir.

5 Katater govdesi 130 derece kivrildiginda King olmamalidir. King olup
‘olmadig test edilecektir. Diger sartlara uysa da kataterin king olmasi red
%sebebidir.

0. Nitinol Klavuz tel, fleksibl J ucly, tek el ile kullanilabilen ergonomik ozel
alifta 0.0257 capinda, 50 cm olmali ve uzunluk isaretleri bulunmalidir. :
7 Kateterin hasta diginda kalan bolimi 14GA distal ve 14GA proximal olmak%
{izere iki kisma ayrilmalidir. E‘
Kateter limenleri {izerinde arter ve ven icin akig hizlar yazih olmalidir.
Katater seti asagidaki pargalardan olusmalidir.

Bir adet 8f enjeksiyon baslikli Politiretan Radyoopak katater.

Bir adet isaretli ¢ift amacli, nitinol klavuz tel

Bir adet 11? bistlri

Bir adet damar dilatorl

Bir adet intraducer igne

Bir adet 5ml lik siringa

{ki adet Heparin Kilit

Bir adet seffaf sargt

th.  Biradet dikis seti.

:10. Kateterin arter yolunda kirmizi, ven yolunda mavi renkte klemp
lolmalidir.

l . Kateter etilenoksit (EO) ile steril edilmis olmalidir.

12, Kateter goriilebilir ambalajda olmahidir .




101-01C686 HEMODIYALIZ KATETER CITE 9F 12-15CM CIFT LUMENLI
PEDIATRIK TEKNIK SARTNAMESI

{STENEN TEKNIK OZELLIKLER

Hemodiyaliz tedavisi i¢gin kisa stireli damar yolu saglamak amact ile
uygulanabilir olmalidir.

Hemodiyaliz kateteri mini kit seklinde olmalidir.

Mini kit igerisinde;

1 adet 9F, 15cm soft line double limen kateter olmalidir.

1 adet dilator olmalidir.,

| adet guidewire olmalidir

| adet 18GA Introducer needle (uygulama ignest) olmalidir

Cift limenli kateter tizerinde arter yolu i¢in kirmizt ven yolu igin mavi renkli
birer klemp bulunmalidir.

Kateterin yapildigr malzeme politiretan olmalidir

Kateter tizerinde dikis kanatlari olmali ve bu ozelligi ile glivenli fiksasyon
saglanmalidir

Kateterin priming hacim isaretleri liimenler iizerinde belirtilmis olmalidir.

AMBALAJ VE STERILIZASYON

Steril , seffaf ve orijinal ambalajinda olmalidir
Son kullanma tarihleri kit {izerinde belirtilmelidir.

Sterilizasyon siiresi ambar teslim tarihinden itibaren en az 3 (UC) yil miyadhi
olmalidir.

KATETER % 100 GOZ MUAYENESINE TABI TUTULACAKTIR

Son kullanma siiresi yaklasan kateterler daha uzak son kullanma tarihi olan
kateterlerle degistirilmelidir




 J01-01E852 SR T KATETER] 7F 10CM CIFT LUMENLI PEDIATRIK
"TEKNIK SARTNAMES]

ISTENEN TEKNIK OZELLIKLER

- Hemodiyaliz tedavisi i¢in kisa stireli damar yolu saglamak amaci ile
éuygulanabilir olmalidir.

.- Hemodiyaliz kateteri mini kit seklinde olmalidur.

Mini kit i¢erisinde; , :
- ladet 7FX 7 - 10cm soft line double limen kateter olmalidir.- 1 adet dilator;
‘olmalidur.,
.- 1 adet guidewire olmalidir

- 1 adet 13GA Introducer needle (uygulama ignesi) olmalidir E
Cift limenli kateter {izerinde arter yolu i¢in kirmizi ven yolu i¢in mavi renk!i
birer klemp bulunmalidir. i
- Kateterin yapildigt malzeme politiretan olmalidir

- Kateter tizerinde dikis kanatlari olmali ve bu 6zelligi ile glivenli fiksasyon
saglanmalidir |

- Kateterin priming hacim isaretleri limenler tizerinde belirtilmis olmalidir.

AMBALAJ VE STERILIZASYON

~ Steril , seffaf ve orijinal ambalajinda olmahdir

.- Son kullanma tarihleri kit izerinde belirtilmelidir.

— Sterilizasyon stiresi ambar teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) y1l miyadh
‘olmalidir.

%KATETER % 100 GOZ MUAYENESINE TABI TUTULACAKTIR
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