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Konu ;1 kalem i1sitmah ventilator solunum devresi alimi

Talep Eden Birim : Yogun Bakim Depolari / K.V.C. Yogun Bakim Stogu

Son Teslim Tarih & Saat . 20/02/2024 17:00:00 ilan Tarihi o 19/02/2024

Saglik Arastirma ve Uygulama Merkezimiz igin asagida cins ,miktar ve ¢zellikleri belirtilen malzemelerin satin alinmasina
ihtiyag duyulmustur. Proforma faturanin asagidaki sartlara gére diizenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satin Alma
Burosuna goénderilmesini rica ederim.

1- Tekliflerin yazili olmasi,

2- Ihale dokalmaninin tamamen okunup kabul edildiginin belirtiimesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim streleri, barkod numarasi,markalari ve ambalaj sekillerinin yazilmasi,

4-TL(Turk Lirast) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarinin rakamla ve yaziyla yazilmasi

5-Uzerinde kazinti silinti, diizeltme bulunmamast,

6-Ad ,soyad veya ticaret unvani yazilmak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmis olmasi,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajinin bir agiklama ile génderilmesi ,

8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparisine muteakip teslim surelerinin teklif mektubunda bildiriimesi
zorunludur. Teslim Siresi ve Opsiyon Suresi bildirimeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Onemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktir. .

UBB kodu.T.C. llag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) ve/veya Uriin Takip Sistemi (UTS)'ye kayith ve bu
kayit teklif tarihi itibariyle gecerli olmalidir. Alima gikilan her kalem /kalemler icin ayri ayr TITUBB' da/ UTS'de Saglik
Bakanlidi tarafindan onayh oldugunun gosterilmesi ve tedarikgi firma ve bayi konumunda olma sart aranacaktir.
TITUBB/UTS ye kayitli, firma, bayi konumunda olmayan ve Saglik Bakanligi tarafindna onayl olmayan kalem/kalemlere
ait teklif degerlendirmeye alinmayacaktir.

Onemli 10-Teklif edilen her kalem igin ayri ayn teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatcl, tedarikgi veya bayi
olduklarini gésterir , Ulusal Bilgi Bankasi internet sitesinde alinmis, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfi iginde
sunacaklardir.

**JRUNLERIN UZERINDE (HER BIR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
“*IHALE YASAKLISI FIRMALARIN TEKLiIF DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
Fiyat opsiyonu en az 45 giin olacaktir.

*FIRMALAR KENDI PROFORMA FATURALARI ILE TEKLIF VERECEKTIR.
*FIRMALAR VERGI NUMARALARINI ACIKCA BELIRTECEKTIR.

TEKLIFLE BIRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR.

ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GUN ICINDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinaima@gazi.edu.tr
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TEKNIK SARTNAME LISTESI

istem No . 24839 D6kiim Tarihi : 09/02/2024 14:36:00
istem Tarihi : 09/02/2024

Boliim Adi - KV.C. Yogun Bakim Stogu

Malzeme Kodu Malzeme Adi
JO1-01F362 AN1300 VENTILATOR SOLUNUM DEVRES! ISITMALI (ERISKIN)

VENTILATOR CiHAZI iCiN DiSPOSABLE ISITICILI YETiSKIN HASTA DEVRESI

S

TEKNIK SARTNAMESI

1. Hasta devresi yetiskin hastalarda ve farkli mekanik ventilatérlerde kullanima uygun olmalidir (GE Carescape
R860, Drager, Vela).

2. Hasta devresi 1.5 m isiticili inspirasyon hatti, su tutuculu ekspirasyon hatti ve ara hortumdan olusmaldir.
Ara hortum 0.5 metre olmahdir. E

3. Hasta devresinin ekspiryum kolunda bir adet Water Trap (su tutucu) olmalidir.

4. Hasta devresinin inspirasyon kolunda isitici ara tel spiralli yapida olmali ve bu tel devre icindeki
yogunlasmayi dnlemelidir. Telin giris noktasi farkl mekanik ventilatér cihazlarina uyabilmelidir.

5. Hasta devresi Fisher-Paykel nemlendirici cihazlari ile uyumlu olmahdir.

6. Setin icinde Fisher-Paykel nemlendirici cihazina uygun 1 adet disposable chamber olmalidir. Nemlendirici
cihazin alarm vermeden galisabilmesi ve isi-nem dengesinin saglanabilmesi icin chamberin nemlendirici isitici
plakasina temas ylizeyinin ¢api en az 9.5 cm olmalidir. Hasta giivenligi agisindan bu degerden daha kiiciik
temas yuzeyli chamberlar kabul edilmeyecektir. Chamberlar da distile su sisesinin takilabilecegi set oimali ve
sivi yeterli diizeye ulaginca kendiliginden sivi akisi kesilmelidir.

7. Hasta devresi disposable, tek kullanimli olmalidir.

8. Hasta devresi Uzerine bakteri filtresi takilabilmeli, her devre seti ile birlikte bir adet bakteri filtresi

verilmelidir. -
/

ONAYLAYAN

Servis Unite Sorumiu Hemsiresi ‘ sen GOKCEK
Gazi Universitesi Saglik Arastirma ve Uygulama Merkezi
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9. Hasta devresinin ucunda Y baglantisi olmali ve Y baglanti ucuna entiibasyon tiipleri rahatlikla takilabilmelidir

» ve Ybaglantisinin inspiryum ucu hastaya nebul verebilmek icin cikarilip takilabilmelidir.

10. Hasta devresi ekshalasyon valfine uyumliu olmal, hastadan dénis degerlerini yansitabilmelidir.

11. Hasta devresi lizerinde 1si probu giris noktalari olmalidir. Fischer Paykel nemlendirici cihazina ait isitici
problari devre tizerindeki bu giris noktalarina takilabilmelidir.

12. Devrelerin son kullanma tarihlerinin en az 2 yillik miad olmahdir.

13. Tekliflerin degerlendirilmesi sirasinda numuneler yogun bakim Unitesinde degerlendirilecek, inspiryum

kolunda su birikimine yol acan, nemlendirici ile uygun olmayan devreler kabul edilmeyecektir. Numune
getirmeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye alinmayacaktir.

HAZIRLAYANLAR ONAYLAYAN
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