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Tarih:

Super Stiff Kisa Kilavuz Tel $artnamesi

Nonvaskiiler girisimse! islemlerde, kullanilan malzemeye gereken ekstra destedi verecek sekilde 6zel olarak
dizayn edilmis olmalidir.

Yiiksek steerabilitesi (yonlendirilebilirlik) ve trakabilitesi (izleyebilirlik) olmali, gdvdesi kullanilacak malzemeyi
taglyacak derecede sert (stiff) olmalidir.

Kilavuz tel gekirdegi, fixed core ézellikte olup, siiper esnek 6zel metal alagimdan yapiimig radioopak materyal
icermelidir. Dis yiizeyi Teflon-PTFE veya benzeri materyalle kapli olmalidir.

Dokuya zarar vermemesi igin ucu yumusak (fleksibl) olmali, bunun uzunlugu 5 cm.'den kisa 10 cm’den uzun
olmamalidir. Bu ucun radyoopasitesi artirilmig olmalidir.

Malzeme 0.035 ing kaliniinda olmalidir.

100 +/-30 cm uzunlugunda olmalidir.

Ug kisim diiz konfigiirasyonda olmalidir. Bu kisim sonradan sekillendirilebilir olmalidir.

Malzemeler steril ve orijinal ambalajinda teslim edilmelidir.

Ambalajlar (izerinde sterilizasyon tarihi ve yontemiile son kullanma tarihi belirtilmis olmalidir. Teslim edilen
her bir malzeme teslimat tarihi itibart ile en az bir yil miadli olmalidir. Son kullanma tarihinden 2 ay 6nce

basvuruldugu takdirde firma miad dolacak olan {irlin{i yeni (riinle degistirmeyi taahhit etmelidir.




