T.C.
GAZi UNIVERSITESI
Saglik Uygulama ve Aragtirma Merkezi

istem No : 63572 Dokim Tarihi . 28.11.2017
istem Tarihi : 28.11.2017 00:00:00 Sayfa |

Aciklama

Boélim Kodu . CGASKL1

Bslum Adi . COCUK GASTROENT. KLINIGI1

istem Sartname Listesi

Malzeme Kodu Malzeme Adl Miktar Birimi

J01-012685 GS1150 KOLONOSKOPIK POLIPEKTOMI SNARE KATETERI (FILELI) 230 CM. 10.00 ADET
Sartname Kodu : 40877

T et T

 FILELI SNARE

i1-Polip cikarmak amagli dizayn edilmis olmali.

i2-Filenin yapisi polipleri tutabilecek yapida ve yakalanan poliplerin tekrar diismemesi icin tasarlanmis
iolmali .

:3- Alinan érnekleri optimum bir patolojik inceleme igin hasarsiz olarak ¢ikartabilecek 6zellikte olmali .
i4-Handle Uzerinde 6lcU sikalas! olmali.

i5-Cok kullanimlik olmalr.

:6-Filenin kilif capi 2.6 uzunlugu 230 cm olmali.

:7-.Filenin 6lglisi 3x6- 6x9 cm olmall.

i8-Filenin tel yapisi poliplerin dugsmemesi icin guiclt olmalr .

:9-Handle Uizerinde sabitleme aparati olmali .

:10-File birden fazla polibi ¢ikartabilecek nitelikte olmali .

i11-File tek elle maniplasyona izin verecek yapida olmali.

:12-File islem esnasinda gérunttlemeye izin verecek yapida olmali .

i13-UBB barkot numarasi olmali .

i14.0rjinal steril pakette teslim edilmeli.

:15- Numuneler dogrultusunda degerlendirme yapilacaktir.
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Malzeme Kodu Malzeme Adi Miktar Birimi

J01-01A373 GS1150 ENDOSKOPIK POLIPEKTOMI SNARE KATETERI (FILELI) 160 CM. 10.00 ADET
Sartname Kodu : 9722

%ROTH—NET FILELI SNARE TEKNIK SARTNAMESI

1. Yabanci cisim gikartmak amagcl dizayn edilmig olmaldir.

2. Filenin yapisi yabanci cisimleri kolaylikla tutabilecek yapida olmali ve yakalanan
:cisimlerin tekrar digmemesi amagli fileye yapismasini saglayacak sekilde tasarlanmis
‘olmalidir.

:3.  Optimum bir patalojik inceleme igin hasarsiz olarak ¢ikartilabilecek 6zellikte
iolmalidir.

4. Snare disposable olmalidir.

5. Filenin kilif capi pediatrik kullanimlarda 1.8 mm. olmalidir. Kilif uzunlugu ise 160
icm olmalidir.

8. Filenin yaklasik 8lgiisti pediatrik kullanim igin 2 x 4.5 cm. olmalidir.

7. Filenin gugld tel yapisi olmalidir.

i8. File tek elle manipulasyona izin verecek yapida olmaldir. ee

9. File prosedir esnasinda géruntllemeye olanak sadlayacak yapida olmaldir.

:10. Her urtinle birlikte kanal kapag! verilmelidir.

:11.  Filenin Uluslar arasi kalite belgelerinden (CE-FDA) en az birine sahip olmalidir.
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B&lim Kodu : CGASKL1

Bélam Adi : COCUK GASTROENT. KLINiGi1

Istem Sartname Listesi

Malzeme Kodu Malzeme Adi Miktar Birimi

JO1-01E776 GS1160 ENDOSKOPIK POLIPEKTOMI SNARE KATETERI (OVAL) 180 CM. 10.00 ADET
Sartname Kodu : 23240

gPOLYPECTOMY SNARE TEKNIK SARTNAMESI

? Polypektomy oval tipte olmalidir.
? Polypektomy snare tel genigligi (40-50 mm) arasinda olmalidir.
’? Polypektomy snare?in radial glict (a¢ilimi) iyi olmahdir.

? Polypektomy snare Endoskop kanalinda kullaniimaya uygun olmalidir.

'? Polypektomy Snare 2.3-2.5-2.8 mm kalinliginda 180 cm boylarinda olmalidir.
’P Polypektomy Snare Gizerinde handle mevcut olmalidir.

'? Polypektomy Snare tek kullanimlik olmalidir.

’? Klinik numuneleri kullandiktan (denedikten) sonra karar verecektir.

’? Malzeme T.C. ilac ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) kayitli ve bu kayit gegerli olmalidir.
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Bolim Kodu . CGASKL1

Bolum Adi . COCUK GASTROENT. KLINIGI1

istem Sartname Listesi

Malzeme Kodu Malzeme Adi Miktar Birimi

J01-010824 ENDOSKOPIK YAKALAMA FORCEPSI (BASKET SEKLINDE) (REUSABLE) 10.00 ADET
Sartname Kodu : 105633

- 1-Malzemenin ug yapisi yabanci cisimleri rahat bir sekilde yakalayabilmesi i¢in 4 telden
‘olusmus basket seklinde olmali,agiima genigligi 32mm olmali :
:2-Basket yabanci cisimleri ,polipleri yakalayip ¢ikartmak igin dizayn edilmig olmalidir.
:3-Forceps,i¢ gap! 2.2mm,galisma uzunlugu 1030mm olan gastroskopta kullanima
iuygun olmali

:4-Malzeme handle ile birlikte paketlenmig olmali

:5-Malzemenin gévdesi paslanmaz gelik olmali

:6-Ambalajlar tizerinde Uretim tarihi belirtiimis olmall

:7-Malzeme uluslararasi kalite standartlarina (CE) haiz olmalidir




