ABSORBE OLMAYAN POLİMER KİLİTLİ LİGASYON KLİPSİ(LARGE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

2. Klipsler tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
4. Kartuş üzerinde klipsin boyutu, lot numarası, referans numarası, latex ve pvc içermediği dair amblem, üretim tarihi, son kullanma tarihi ve klipsin birebir boyutunun resmi olmalıdır.
5. Klipler gerek açık cerrahide gerek ise laparoskopik cerrahide uygun uygulayıcılar ile sorunsuz kullanılabilmelidir.
11. Klipsler radyo transparan olmalı yapıları sayesinde MRI ve röntgen cihazlarının manyetik alanlarından etkilenmemeli ve bu uygulamalarda görünmemelidir.
12. Klips kartuşlarının alt kısmında ameliyat edileni, ameliyat elbiselerine veya örtüye itibatlandırılması sağlayan yapışan bant bulunmalıdır.
13. Klipslerin M(orta boy),L(büyük boy) ve XL(extra büyük boy) ebat özelliğine sahip olmalıdır.Ebatlar bölüm isteğine göre belirlenecektir.
14. L(büyük boy) klipsler 5,0-13,0 mm arasındaki doku kütleleri ve damarları kapatma özelliğine sahip olmalıdır.
15. Teklif edilecek ürünün 3 yıl mıda sahip olmalıdır. Teslimat sırasında en az 24 ay mıtılı olmalıdır.
16. Ürün ile ilgili Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde fiili olarak kullanılğına dair en az (10) merkez ibraz edilmelidir.
17. Uluslararası bazda yayınlanan en az (10) literatür ibraz edilmelidir.
18. Satıcı firma ürün ile ilgili distribütörülük veya yetki belgesi ibraz etmek zorundadır.
19. Malzeme bölüm tarafından vakalarda kullanıldiktan sonra teknik şartname doğrultusunda alma karar verilecektir.
20. Her 500 adet klips karşılığında bölümün isteği doğrultusunda 1 adet açık yada 1 adet laparoskopik aplikatör verilecektir.

29.01.2016

Doc Dr. Nurdan BİLEKLI
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip.No: 7716-Dip.Tes.No: 80005