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SAGLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA HASTANESI SODYUM
SITRATLI KAN ALMA TUP() TEKNIK SARTNAMES|

Bu sartname 12 ana maddeden olugsmakta olup hemogard kapakli, Sodyum Sitratl 1,8 ml'lik kan
alma tlipiini tanimlamaktadir.,

1- Tipler PER (polietilentetraphalat ) malzemeden yapilmis ve ebatlar 13x75 mm olmalidir.

2- Tiplerin igi steril olmali ve tupitn Gzerinde belirtiimelidir.

3- Tiplerin icinde % 3,2 sodium citrate olacaktir.

4-  Tuplerin alt ucy kapali yarim kiire biciminde olmali diiz olmamalidir.

5-  Tiplerin kapak renkleri uluslararasi renk kod sistemine gére mavi renkte olmalidir.

6- Tiip tzerinde renk ile uyumlu etiket olmalidir,

7-  Tip etiketi tizerinde triin kod numarasi, lot numarasi, son kullanma tarihi, tek kullanumiik
isareti, Uriin adi, dolum hacmi, (ml cinsinde ) ve iretici firma logosu bulunmalidir.

8- Kanalma seviyesi tiip lizerinde isaretli olmalidir.

9- Hemogard kapak tizerinde sert plastikten yapilmis bir kapak daha ver almalidir. Bu kapak
ignenin girebileceéi; geri atmayacag sertlikte olmali ve cihaz problariyla uyumlu olmalidir.

10- Tiiplerin kapaklari rutin kullanim sirasinda kolay agilabilir 6zellikte olmaldir.

11- Ambalajlar saglam olmali, yiikleme tagima esnasinda saglamlik ve nakil kolayligi gésterecek
sekilde olmalidr.

12- Enaz 50 tiip numunesi kan alma kolayligi ve cihaz uyumlulugu acilarindan denendikten sonra
uygunluk verilecektir.




