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Saglik Aragtirma ve Uygulama Merkezimiz igin asadida cins ,miktar ve 6zellikleri belirtilen malzemelerin satin alinmastina
intiyag duyuimustur. Proforma faturanin asa§idaki sartiara gére diizenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satin Aima
Biirosuna génderilmesini rica ederim.
1- Tekliflerin yazili olmas:,
2- Ihale dokiimaninin tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi, Opsiyon
3-Teklif verilen malzemelerin teslim siireleri, barkod numarasi,markalar ve ambalaj sekillerinin yaziimast, i
4-TL(Tdrk Lirasi) olarak fiyat verilip birim fiyatlarinin rakamia ve yaziyla yaziimast Testimat

5-Uzerinde kazinty,silinti, diizeltme bulunmamast,

6-Ad ,soyad veya ticaret unvani yaziimak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmis olmast, Ek
7-Teklif veritmeyecekse FAKS mesajinin bir agiklama ile gdnderilmesi ,
8-Teklif veriten malzemelerin, idarenin kesin siparisine miiteakip te
zorunludur. Teslim Siiresi ve Opsiyon Siiresi

. i . o . www.ihsis. gazi edu.ir
siirelerinin tekiif mektubunda bildiriimesi Sartname EKl Dosyada Sunulmaktadir,
iriimeyen tekiifler kabul edilmeyecektir.

Onemli 9-Tekiif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktir.

UBB kodu.T.C. ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) velveya Uriin Takip Sistemi (UTS)ye kayitli ve bu
kayit tekiif tarini itibariyle gegerli oimalidir. Ama gikilan her kalem /kalemier igin ayrr ayri TITUBB' da/ UTS'de Saghk
Bakaniig: tarafindan onayli oldugunun gésteriimesi ve tedari ¢i firma ve bayi konumunda olma sarti aranacaktrr.
TITUBBIUTS ye kayith, firma, bayi konumunda olmayan ve Saglik Bakanh: tarafindna onayli olmayan kalem/kalemlere
ait teklif de§erlendirmeye ahnmayacaktir.

Onemli 10-Tekiif edilen her kalem icin ayrt ayr teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatg, tedarikgi veya bayi
olduklanni gésterir , Ulusal Bilgi Bankas: internet sitesinde alinmig, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarft icinde
sunacaklardir.

“*URUNLERIN UZERINDE (HER BIR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
“HALE YASAKLISI FIRMALARIN TEKLIF DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
Fiyat opsiyonu en az 45 giin olacaktir.

*FIRMALAR KENDi PROFORMA FATURALAR! ILE TEKLIF VERECEKTIR.
“FIRMALAR VERGI NUMARALARIN! AGIKGA BELIRTECEKTIR.

TEKLIFLE BIRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR.

ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GUN ICINDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.ir
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GAZi UNIVERSITESI
SAGLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ]
MERKEZ BIYOKIMYA LABORATUVARLARI DOGRUDAN TEMIN
NEFELOMETRE TEKNIK SARTNAMESI

G.U. Tip Fakiiltesi Gazi Hastanesi Biyokimya Laboratuvari igin gerekli SPESIFIK
PROTEINLER kitlerinin teknik sartnamesidir.

1.1. Alinacak kitler ve miktarlar asagida belirtilmistir.

Kisim Sira No | Test (kit) ads Test miktari

1 1 Amiloid A 1000
1 2 Transferrin 5000
Toplam 6000

1.2. Yukarida adi belirtilen testlerin tlimiine birden teklif verilecektir.

1.3. Teklif veren firma testlerin calisabilecegi bir adet Nefelometre cihazini laboratuara
kuracaktir. Teklifler Merkez Biyokimya Laboratuarimizda mevcut cihaz i¢in de
verilebilir.

1.4. Sistem i¢in en az iki saat kesintisiz ¢alisabilecek gli¢ kaynag1 verilmelidir.

1.5. Reaktifler orijinal ambalaji iginde, agilmadan teslim edilmelidir. Reaktifler {izerinde
lretici firmanin orijinal etiketi, Uretim seri no’su, saklama kosullart ve son kullanma
tarihi bulunmalidir.

1.6. Reaktifler teslim tarihinden itibaren en az 6 ay miyadli olmalidir. S6zlesme stiresinde
alinan reaktifler, son kullanma tarihinden ti¢ ay ¢énce haber vermek kaydiyla yiiklenici
tarafindan uzun miadhilarla degistirilmelidir.

1.7. Yedek parca dahil, gerekli olan sarf malzemeler (printer kagidi, kartus, pipet ucu vb)
ve sistemin bakim onarimi firma tarafindan ticretsiz olarak saglanmalidir.

1.8. Reaktifler hastane tarafindan yapilacak olan istemlere gore partiler halinde teslim
edilecektir. Reaktiflerle beraber yeterli sayida kalibratér ve en az iki seviyeli (normal
ve patolojik) i¢ kalite kontrol serumlart ve gerekli tlim sarf malzemeler {icretsiz olarak
ayni anda teslim edilmelidir.

1.9. Kalibratér, kontrol, ve sarf malzemeler reaktiflerden bagimsiz olarak siparis
edildiklerinde siparis tarihinden itibaren en ge¢ (30) giin icinde teslim edilmelidir.
Her teslimatta istenilen reaktif ve kontrol serumlarmin tamami ayni lot numarali
olmalidir.

1.10.Ytklenici, zamaninda teslim edemedigi reaktifler igin laboratuardan istemde
bulunulan testi ISO belgeli bir kurumda ayni cihazla calistirnp sonuglarim
laboratuarimiza ayni giin ulagtirmalidir.

1.11.Bir sonraki ihale sonug¢lanana kadar ve mevcut reaktifler kullanildify siirece cihaz
laboratuarimizda kalacaktir.




1.12.Ihaleyi alan firmalar cihazlarn laboratuarda meveut olan LBYS programina
uyumunu saglamakla ve bu sistemin devami igin gerekli teknik destek, bilgisayar
donanimint ve barkod okuyucu saglamakla yiikiimliidiir.

1.13.Reaktifler kullamldig: siirece uluslararas: dis kalite kontrol programina liye
olunmalidir.(Sézlesmeyi takiben bir ay iginde baslamak tizere)

1.14.Kit verimliligi laboratuar tarafindan hesaplanacak ve %90’in altinda oldugunda
kayiplar firma tarafindan karsilanacaktir.

1.15.Reaktif kutusu Gizerinde belirtilen test adedinden daha az sayida test ¢alisildigr tespit
edilirse, firma bu miktar: karsilamakla yiikiimliidiir. Firma reaktiflerin test adedini
bildirmelidir.

1.16.Ytiklenici cihazin ve kitlerin Saglik Bakanligr T.C.Ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankasina (TITUBB) ve/veya UTS (Uriin T akip Sistemi)ye kayitli olduguna dair
belge verecektir..

1.17.Teklif edilecek cihazin halen tiretimde oldugu belgelenmelidir. Bu durumu gosterir
thalenin oldugu yila ait tretici firmadan alinmis bir belgenin noter onayli sureti
sunulmalidir.

1.18.Thaleye katilan firmalar kurumun talebi dogrultusunda laboratuarda teklif ettikleri
cihazin demosunu yapacaktir. Demo ¢alismasi sirasindaki tim giderler (kit, sarf
malzeme vb) firmaya ait olacaktir.

1.19.56zlesme onayina miiteakip, cihaz en ge¢ 15 giin iginde laboratuarimiza teslim
edilmeli ve 1(bir) hafta iginde kitlerin adaptasyonu ve validasyon calismalari
tamamlanmalidir. Cihaz kurulum agamasinda harcanan kit ve sarflar firma tarafindan
Ucretsiz karsilanmalidir.

1.20.Uretici firma panelinde bu Testlerden birinin olmamasi durumunda Testi Aplike
edebilmelidir.

2. Bakim, Onarmm, Yedek Par¢a, Sarf Malzemesi, Teknik Dokiiman

2.1. Cihazlarin bakim-onarimu, parga vs. ihtiyaglar1 kullanildiklari stirece, ylklenici
tarafindan ticretsiz olarak yapilacaktir. Yiiklenici, sistemin arizalanmasi durumunda
kendilerine yapilan bildirimi izleyen iki saat igerisinde arizaya miidahale ederek
sistemi  galistiracaklardir, arizanin giderilmesi igin yapilacak calismanin 24 saati
agmas1 durumunda galistlamayan numuneleri ISO belgeli bir laboratuarda ayni
cihazlarla ¢alistirip, sonuglarini laboratuarimiza ayni giin ulastiracaklardir. Geciken
her giin igin s6zlesme bedelinin binde 1’1 kadar para cezasini hastane doner sermaye
saymanligina 6deyeceklerdir. 48 saat i¢inde yapilamazsa yiiklenici 20 giin icerisinde
yeni bir sistemi laboratuara kuracaktir.

2.2. Istekliler, kendi biinyelerinde veya yetkili saticist olduklari ana ithalatci firmanin
biinyesinde Ankara’da teknik servisinin bulunduguna dair belgeyi veya ihale tizerinde
kalmasi halinde, s6zlesmenin imzalanmasin takiben 30 (otuz) takvim glinll icinde
Ankara’da teknik servis kuracaktir.

2.3. Istekliler, kendi biinyelerinde veya yetkili saticisi olduklart ana ithalat¢r firmanin
biinyesinde ¢alistirilan veya kuracaklar teknik servis biinyesinde calictirilacak olan
en az bir teknik personele ait kimlik bilgilerini sézlesme imzalandiktan sonra
idaremize verecektir.

2.4. Istekliler, Ankara’da yerlesik olan veya ihale uhdesinde kalmasi halinde Ankara’da
kurmay1 taahhiit ettigi teknik servis biinyesinde calistiracagn en az bir adet teknik
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

personelin, teklif edilen sistemi kapsayan ve iireticisi tarafindan verilen teknik servis
egitimi aldigina dair teknik servis egitim sertifikasini vereceklerdir.

Firmalar, teklif ettikleri kitlerin ve cihazin satisi icin tireticl firmadan aldiklari noter
tasdikli yetki belgesini teklif dosyasiyla vereceklerdir. Ayrica ihale dénemi igerisinde
temsileciligini kaybetmesi halinde dénem sonuna kadar kit temin edecektir.

Cihazin glnlik, haftalik, aylik, 6 aylik ve yillik bakimlar sirasinda neler yapilmasi
gerektigi ile ilgili bakim ¢izelgesi firma tarafindan hazirlanmalidir. Formlar
tarafimizdan takip edilecek ve firmaya ait bakimlar yerine getirilmedigi takdirde en
gec onbes giin icinde yapilmasi saglanacaktir. Yapilmamasi halinde resmi islemler
baslatilacaktir.

Cihaz kurulduktan sonra cihazin yagi, hizmete girig tarihi, seri numarasi, hangi
firmaya ait olduguna dair bilgiler ve/veya belgeler laboratuarda cihaz dosyasima
konulmak tizere laboratuar sorumlusuna iletilmelidir.

Teklif edilecek cihazlarin halen tretimde oldugu ve cihazin ihale stiresi i¢inde on
yasinin altinda oldugu belgelenmelidir. Bu durumu gosterir, ihalenin yapilacag: yila
ait dretici firmadan alinmig belgelerin noter onayli sureti ihale dosyasinda
sunulmalidir.  Ayrica bu belgeler muayene agsamasinda da ilgili komisyona
sunulacaktir,

Personelin egitimi swrasinda Tirkge ve Ingilizce kullamm kilavuzu laboratuara
verilecektir. Yitklenici tim reaktif ve cihazda kullanilan diger soliisyonlar i¢in Tiirkce
malzeme glivenlik bilgi formlarmi (MSDS) basili ve klas6rlenmis halde laboratuara
teslim edecektir

3. Montaj

3.1.

3.2.

Cihazin montajindan firma sorumludur. Cihazin ¢alisabilmesi i¢in gerekli tiim tesisat
(elektrik, su, alt yap1) firma tarafindan kurulacaktir.

Cihazin yerlestirilecegi laboratuardaki gerekli diizenlemeler ilgili firma tarafindan
icretsiz olarak yapilacaktir.

4.Egitim
4.1. Sayist kurum tarafindan belirtilen personele cihaz ve diger tirlinlerle ilgili teorik ve

pratik egitim verilecektir. Bu egitimle ilgili tim sarf ve diger giderler firma
tarafindan {icretsiz olarak karsilanacaktir.

4.2. Egitim verilen tiim personele sertifika diizenlenmelidir,




