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Saglik Arastirma ve Uygulama Merkezimiz igin asadida cins ,miktar ve 6zeflikleri belirtilen malzemelerin satin alinmasina
ihtiyag duyulmustur. Proforma faturanin agagidaki sartlara gore diizenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satin Alma
Biirosuna génderilmesini rica ederim.
1- Tekliflerin yazii olmasi,
Opsiyon
Teslimat

4-TL(Tirk Lirast) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarinin rakamla ve yaziyla yazilmas:
5-Ozerinde kazinti,silinti, diizeltme bulunmamast,
6-Ad ,soyad veya ticaret unvant yazilmak suretiyle yet rce imzalanmig olmasi, Ek

7-Teklif veriimeyecekse FAKS mesajinin bir agiklama ile gdnderilmesi , www.ihsis. gazi.edu.tr

8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparigine miiteakip teslim sirelerinin teklif mektubunda b Sartname Ekli Dosyada Sunulmaktadir.
zorunludur. Teslim Siiresi ve Opsiyon Stiresi bildiriimeyen teklifler kabul editmeyecektir. .

Onemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktir. -

UBB kodu.T.C. llag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) ve/veya Uriin Takip Sistemi (UTS)'ye kayith ve bu
kayit teklif tarihi itibariyle gecerli olmalidir. Alima gikilan her kalem /kalemler igin ayrt ayn TiTUBB' da/ UTS'de Saghk
Bakanhg: tarafindan onayli oldugunun gosteriimesi ve tedarikgi firma ve bayi konumunda olma sarti aranacaktir.
TITUBB/IUTS ye kayith, firma, bayi konumunda olmayan ve Saglik Bakanhigt tarafindna onayh olmayan kalem/kalemlere
ait teklif de§erlendirmeye alinmayacaktir.

Onemii 10-Teklif edilen her kalem igin ayri ayn teklif tari bariyle teklif vermeye yetk
olduklanni gosterir , Ulusal Bilgi Bankas! internet sitesinde alinmig, Ana Bayi B
sunacaklardir.

ithalatg, tedarikgi veya bayi
Formunu tekiif zarfi icinde

**UJRUNLERIN UZERINDE (HER BIR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
**IHALE YASAKLIS! FIRMALARIN TEKLIF DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
Fiyat opsiyonu en az 45 glin olacaktir.

“FIRMALAR KEND| PROFORMA FATURALARI ILE TEKLIF <mmmom5.:ﬂ
ﬁ_xz._\./;w VERGI NUMARALARINI AGIKGA BELIRTECEKTIR.

TEKLIFLE BIRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR.

ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GUN IGINDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr
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J01-016824 TESP.iT GEREKTiRMEYEN POLYESTER-POLILAKTIK ASIT MESH
TEKNIK OZELLIKLERI 14X09CM-OR3990
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Mesh, anatomiye gore sekillendirilmis, kendiliginden sabitlemeli, kordon kesitli ve kapakls,
eliptik sekle sahip olmalidir.

Mesh, bir tarafinir iizerine polilaktik asitli monofilament emilebilir ve kendi kendine
sabitlenen kancalar bulunan monofilament polyesterden imal edilmis olmahdir.

Mesh sag ve sol kasik bolgesinin anatomisine uygun kesimli olmalidir.

Polilaktik kancalar, yabanci cisim reaksiyon riskini azaltmak i¢in 15 ay i¢inde absorbe
olmalidir.

Mesh iizerinde bulunan kancalar ve kapak vasitasi ile meshin yerlestirilmesi,
pozisyonlandirilmasi ve sabitleme iglemleri yapilabilmelidir.

Mesh iizerinde yonlendirmeyi kolaylastirmak igin dnceden kesilmis agin orta kenarina, pubis
yoniinil isaret eden renkli bir iplik konulmus olmalidir.

Mesh gozenekleri optimum doku biiytimesi i¢in 1,7x1,1mm (£0.1mm) olmahdur.

Meshin yiizeye gt.re agirhg 73g/m? (1 gr/m?) olmali, polylactik asitli monofilament kancalar
emildikten sonra meshin agirligi 38g/m? (+1gr/m?) diismiis olmahdir.

Mesh’in 14x09cm ebatlarinda olmalidir.

Mesh yapu itibari ile yumusak ve kolay uygulanabilir olmalidir.

Mesh yiiksek porozite sayesinde kolay doku penetrasyonu saglayabilmelidir.

. Mesh spesifik orgii teknigi sayesinde kesim gerektirdiginde partikiil birakmamalidir.

Meshin kenarlari atravmatik olmalidir.

Karton mesh ambalajinin iizerinde, {iriin ismi, tiriin kodu, tiriin ebat, {iriin acithmi, saklama
kosullari, iiriin lot numarast, sterilite, ce amblemi, son kullanim tarihini gosterir bir etiket
bulunmalidir.

Mesh ¢iftli steril ambalajda bulunmalidir.

Mesh’in ¢iftli steril ambalaji ayr1 bir karton kutuda bulunmalidir.

Uriin secimine numuneler degerlendirilerek karar verilecektir. Degerlendirme de; tiriiniin
kullanim kolayhig, teknik ozelliklerinin iistiinliigii ve vaka esnasinda sagladigi avantajlar
dikkate alinacaktir.

Sag ve sol sayilari bsliim talebine gére teslim edilecektir.




J01-015242 OR2865 TROKAR 5-11 MM

1. Disposable olmalidir.
2. Steril orijinal ambalajinda olmalidir.
3. Trokarin dis ¢apt 11 mm, kilif uzunlugu 100-110 mm olmalidir.

4. Trokar sistemi, obtiiratér ve kaniilden olugmaldir. Bu sistemde bigak veya delici u¢ kaniile tam
oturarak kullanim imkant saglamahdir.

5. El aletlerinin batina sokulup ¢ikarilmas sirasinda, gaz kagagini dnleyen gap diisiiriiciisii ve ayri bir
valf sistemi bulunmalidir.

6. Trokar dis contas1 spesimen alummi kolaylastirmak igin ¢ikartilabilir ve iizerinde entegre ¢ap
diistiriicii olmalidir.

7. Cap diisiiriiciisii Smm - 11mm lik el aletleri ile uyumlu olmalidir.

8. Cap diisiiriiciisii entegre contanin i¢inde hareketli olmalidir.

9. Trokar bigag lineer bi- insizyon birakmali, minimum doku travmasi olusturmalidir.
10. Hizlr aktive olan koruma mekanizmast olmaldir.

11. Koruma mekanizmasini aktive eden kilitleme diigmesi olmali ya da avug igine stkilarak, otomatik
aktive edebilmelidir.

12. Desuflasyon sirasinda gazin yan tarafa bosalmasini saglayan vana sistemi olmalidur.
13. Kaniiliin ucu hatina girisi kolaylastiracak sekilde agili olmalidur.

14.Uriin segimine numuneler degerlendirilerek karar verilecektir. Degerlendirme de; tiriiniin kullanim
kolayligs, teknik dzelliklerinin @istiinliigii ve vaka esnasinda sagladigr avantajlar dikkate alinacaktir.




