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GAZi UNIVERSITESI
Saglik Uygulama ve Aragtirma Merkezi

TEKLIF ISTEM FORMU

istem No/Alim No T 2042124-03-1238

Konu : 1 kalem malzeme alimi

Talep Eden Birim . D.S.Merkez Ambar Deposu / D.S.Merkez Ambar Stogu

Son Teslim Tarih & Saat : 18/03/2024  17:00:00 ilan Tarihi : 15/03/2024

Saglk Arastirma ve Uygulama Merkezimiz igin asadida cins ,miktar ve dzellikleri belirtilen malzemelerin satin alinmasina
ihtiyag duyulmustur. Proforma faturanin asagidaki sartlara gére diizenlenerek, belittilen tarih ve saate kadar Satin Aima
Birosuna génderilmesini rica ederim.

1- Tekliflerin yazili olmasi,

2- [hale dokiilmaninin tamamen okunup kabul edildiinin belirtimesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim sireleri, barkod numarasi,markalari ve ambalaj sekillerinin yazimasi,
4-TL(Turk Lirasi) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarinin rakamla ve yaziyla yaziimasi

5-0zerinde kazint ti, diizeltme bulunmamast,
6-Ad ,soyad veya ticaret unvant yazilmak suretiyle yetkili kigilerce imzalanmis olmasi,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajinin bir agiklama ile génderilmesi ,

8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparisine milteakip teslim sdrelerinin teklif mektubunda bildiriimesi
zoruntudur.Teslim Siiresi ve Opsiyon Siiresi bildirilmeyen teklifler kabul ediimeyecektir.

Onemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktir.

UBB kodu.T.C. llag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) ve/veya Uriin Takip Sistemi (UTS)ye kayitli ve bu
kayit teklif tari ibariyle gegerli olmalidir. Alima cikilan her kalem /kalemler igin ayri ayn TITUBB' da/ UTS'de Saghk
Bakanhg! tarafindan onayli oldugunun gosteriimesi ve tedarikgi firma ve bayi konumunda olma sarti aranacaktir.
TITUBB/UTS ye kayith, firma, bayi konumunda olmayan ve Saghk Bakanlig tarafindna onayli olmayan kalem/kalemlere
ait teklif degGeriendirmeye alinmayacaktir.

Onemli 10-Teklif edilen her kalem igin ayrt ayrt teklif tarihi itibariyle teklif vermeye vetkili ithalatgt, tedarikgi veya bayi
olduklarini g&sterir . Ulusal Bilgi Bankas! internet sitesinde alinmig, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfi iginde
sunacaklardir.

“*JRUNLERIN UZERINDE (HER BIR ADET ) BARKOD NUMARAS! OLACAKTIR.
“*HALE YASAKLISI FIRMALARIN TEKLIF DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
Fiyat opsiyonu en az 45 giin olacaktir.

*FIRMALAR KEND| PROFORMA FATURALARI ILE TEKLIF VERECEKTIR.
*FIRMALAR VERGI NUMARALARIN!I ACIKCA BELIRTECEKTIR.

TEKLIFLE BIRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR.

ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GUN ICINDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr
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IHTIYAC LISTESI

LRse

S.No _ M.Kodu _ Akl

_ZEE _ Birim _
_ 1 _ J01-01A585 _ommao HASTA ISITMA BATTANIYES] BLANKETI (ERISKIN). _ 500 _>om4 _
Memis COBAN
HASTANE MUDUR YRD
Opsiyon
Teslimat
Ek

www.ihisis.gazi.edu.tr
Sarmame Ekli Dosyada Sunulmaktadir.
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TEKNIK SARTNAME LISTES]

[stem No - Dékiim Tarihi ; 15/03/2024 10:15:00
istem Tarihi : 13/03/2024
Boium Adh + Genel Cerrahi Yogun Bakim Stogu

Malzeme Kodu Malzeme Adh
JO1-01A595 OR2150 HASTA ISITMA BATTANIYFSI BLANKETI (ERi@KiN)
TEKNIK SARTNAME

HASTA ISITMA BATTANIYEST 7 CIFT FONKSIYONLU

1. Battaniyede latex malzeme bulunmamalidir. Dokuma olrnayan non-woven yapiya sahip olmali, poli propilen ve
polietilenden imal edilmis olmalidir.

2. Isitict blanketin bir y(iz( metalize 1sin yayma ozellikli, sicak hava akisl olmadan bile, hastanin radyan vicut isisin
yansitan, hastayi dig ortamdan izole ederek hipotermiden koruyan bir sisteme sahip olabilmelidir. Ultra yumusak, hafif
malzemeden imal edilmis olmalidir

3. Isttici blanket yanmaya karsi(alev almayan) standartiarda imal edilmis olmalidir.

4 isiyr homojen olarak dagitmayt saglamalidir.

5. Battaniye tzerinde belli bir noktaya basi uygulansa bile diger bolgelere giden hava akisi kesilmemelidir.

6. X-ray altinda kullanilabilmesi igin tasarlanmis olmali, battaniye hasta Uzerine ortulu iken réntgen ¢ekilebilmelidir.
7. Olguleri Yetigkin blanket 233x127cm +/- 10cm olmalidir.

8. 100 adet bianket karsilifinda asadida teknik 6zellikleri belirtilen 1 adet cihaz klinik kullanimina birakilacaktir.

9. Cihaz hem ameliyathanede perioperatif donemde hem de yogun bakimda postoperatif donemde hastada

olugacak hipotermiyi nlemek amaciyla kullanilmaya uygun olmahdir

10. Isitici cithaz Uzerinde 32°C,38°C ve 43°C?lik 1st secenek tusu olmalidir
11, Cihaz ilk cahstinldig andan itibaren en fazla 1-5 dakikada istenilen 1siya ulasabilmelidir.
12. Cihaz sessiz ¢alismalidir. Caligma esnasinda en fazia 48dB ses siddetini gegmemelidir.
13 Cihazin agihd 6 kg +/- 1.5 kg olmalidir.
14. Cihazin ebatian( 27.3 cm x 38.5 cm x 23.9 cm) +/- 10 cm aimalhdir
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15, Cihazin hortumu koruklu, fiexsible bir yapida olmal ve aski aparatr bulunmalidir. Hortum uzunlugu 1,8 m
dlmahdir.

16. Cihaz hasta yatagi kenarina ve serum askisina asilarak kuflanmlabilmelidir.
17. Cihazin HEPA FILTRE etkinligi en fazla 0.3um ?da, 99.99% hassasiyetli olmalidir.

18. Cihazin koruma derecesi P21 IEC 60529 olmahdir (12.5mm den blylk sert yabanct cisimlerden korur. IEC
60529 gore dikey olarak disen su damlalarina karst korur)

19. Isiticl cihaz Uzerinde yuksek 1si limiti, distk 1s1 limiti gosteren alarm gostergeleri olmal, sesli ve gorsel ikaz
yapabilmelidir,
20. Isitici cihaz seciten sicakliklarin birinde +/- 5°C degerinde bir sapma yaptiginda otomatik olarak galismasini
durdurmahdir.

21 BATTANIYE VE CIHAZ NUMUNESI GORULECEKTIR.
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