UV 200AL LOKAL FOTOTERAPI ICIN UVA LAMBA TEKNIK SARTNAMESI

1. Hastanemiz Deri ve Zihrevi Hastaliklar Klinigi fototerapi ve fotokemoterapi
laboratuvarinda kurulu UV 200AL modeli UVA lokal tedavisi icin kullanilan cihazina
uygun olmalidir.

2. Cihazin 40 adet 8W UVA lambalar1 teklif edilmelidir.

3. UVA lambalar medikal tedavi amagli olarak {iretilmis ve se¢ilmis olmalidir.

4. Lambalarin ¢ikis spektrumlart esit olmali ve kabin icinde tedavide homojen 1s1ma
yapmalidir.

5. Degisik spektrumlardan tiretilmis lambalarin hatali tedaviye sebep olduklarinda ve yan

tesirleri goriildtigiinde, hastalar1 korumak igin ve hastaya verilen fotosensitizor ilacin

bosa harcanmasini 6nlemek i¢in medikal lamba olmalidir

UVA tedavisi i¢in dalga boyu 320-400 nm olmalidir.

Lambalarin temsilci olan firmalarca teklif edilmelidir.

Tekliflerden minimum lamba &mrii belirtilmelidir.

9. Catlak, hasar veya kararma olmayan lambalar teslim edilmelidir.

10. Teklif verecek firmalar Tibbi Cihaz Bakim Onarim Atélyesinde numune getirecektir.

11. Degerlendirmeler numuneye gore yapilacaktir.

12. Numune getirmeyen firmalarin teklifleri degerlendirilmeyecektir.
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