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GAZI HASTANESI SAGLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZI
TMS CIHAZININ KALiBRASYON TEKNIK SARTNMESI

1. KONU

Bu Sartname Gazi Universitesi Gazi Hastanesi Saglik Arastirma ve Uygulama Merkezi
biinyesinde Psikiyatri servisinde bulunan TMS cihazinin kalibrasyonu gergeklestirilmesine ait -
genel ve teknik 6zelliklerle ilgili hususlari kapsar.

2.  ISTEK VE OZELLIiKLER

2.1. Kalibrasyon Islemi Tibbi Cihaz Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkindaki
Yonetmelige uygun sekilde yapilacaktir.

2.2. Kalibrasyonlarimin  yapilmasinda  kullanilacak olan  cihazlar, uluslararasi
izlenebilirlige sahip olmalidir.

2.3. Kalibrasyon sertifikasinda, yapilan kalibrasyon islemi ile ilgili 6lgtim belirsizligi ve
standart sapma aralif1 sertifikanin eki olarak yer almalidir.

2.4. Kalibrasyonun gergeklesecegi laboratuvarin g¢evre kosullari, standartlara uygun
olmali ve bu durum sertifikada belirtilmelidir.

2.5. Kalibrasyon sertifikasinda, kalibrasyonu yapan personel bilgileri yer almalidur.

2.6. Kalibrasyon sertifikasinda kullanilan kalibratorlerin isimleri ve kalibrasyon tarihleri
(gecerli olacak sekilde) bulunmalidir.

2.7. Kalibrasyonu yapilacak cihazin kalibrasyonu ile ilgili olarak cihazlarin azami teslim

stiresi dort haftay1 agmayacaktir. (Cihazlarin teslim alinma ve teslim edilme tarihleri
arasinda gegen stire)

2.8. Kalibrasyonu yapilacak firma cihazlart bulundugu yerde kalibrasyonlarimi
yapacaktir.
2.9. Kalibrasyonda kullanilan kalibratérlerin sertifikalar: verilecektir.
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TUTANAK

Psikiyati Servisinde bulunan asagida belirtilen cihazin kalibrasyonu yapilmasi istenmistir.
Biyomedikal Kalibrasyon ve Arastrma Merkezi biinyesinde s6z konusu cihazlarin
kalibrasyonunu yapacak Test Cihazi mevcut olmadigindan, kalibrasyonu yapilamamaktadir.

No Cihazin Ada Markasi Modeli Sicil No:

1 ™S Neurosoft Neuro-MS/D ‘0784MA

Kalibrasyon Laboratuvar Sorumlusu
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