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TEKLIF iISTEM FORMU Memis COBAN
| HASTANE MUDUR YRD

istem No/Alim Na : 20272024-03-1063

Konu . 2 kalem malzeme alimi

Talep Eden Birim . Ameliyathane Depolari / Ameliyathane Stogu

Son Teslim Tarih & Saat : 11/03/2024 17:00:00 ilan Tarihi : 08/03/2024

rtilen malzemelerin satin alinmasina
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Saglik Arastirma ve Uygulama Merkezimiz icin asagida cins ,miktar ve ozellikleri beli i
en tarih ve saate kadar Satin Aima r
|

ihtiyag duyulmustur. Proforma faturanin asagidaki sartlara gore diizenlenerek, be
Birosuna génderilmesini rica ederim.

1- Tekliflerin yazili olmasi,

2- ihale dokilmaninin tamamen okunup kabul edildiginin belirtilmesi,

3.Teklif verilen malzemelerin teslim sireleri, barkod numarasi,markalar ve ambalaj se
4-TL(Turk Lirast) olarak fiyat verilip birim fiyatlarinin rakamla ve yaziyla yazilmasi
5-Uzerinde kazint,silinti, diizeltme bulunmamasi,

6-Ad ,soyad veya ticaret unvani yazilmak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmig olmasl,
7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajinin bir aciklama ile génderilmesi ,

8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparisine miteakip teslim surelerinin teklif mektubunda bildirilmesi
zorunludur. Teslim Siresi ve Opsiyon Suresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Opsiyon

nin yazilmasi, Teslimat

Sartname Ekli Dosyada Sunulmaktadir

Onemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktir.
UBB kodu.T.C. ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) ve/veya Uriin Takip Sistemi (UTS)ye kayith ve bu *
kayit teklif tarihi itibariyle gegerli olmalidir. Alima ¢ikilan her kalem /kalemler igin ayri ayr TITUBB' da/ UTS'de Saglik 7
Bakanli§! tarafindan onayli oldugunun gosterilmesi ve tedarikei firma ve bayi konumunda olma sarti aranacaktir. /
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TITUBB/UTS ye kayitl, firma, bayi konumunda olmayan ve Saglik Bakanligt tarafindna onayli olmayan kalem/kalemlere
ait teklif degerlendirmeye alinmayacaktir.

Onemli 10-Teklif edilen her kalem igin ayri ayri teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkil
olduklarini gésterir , Ulusal  Bilgi Bankasi internet sitesinde alinmig, Ana Bayi Bil
sunacaklardir.

ithalatg!, tedarikci veya bayi
Formunu teklif zarfi iginde

*+(JRUNLERIN UZERINDE (HER BiR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
*+HALE YASAKLISI FIRMALARIN TEKLIF DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gin olacaktir.

*FIRMALAR KENDi PROFORMA FATURALARI iLE TEKLIF VERECEKTIR.
*FIRMALAR VERGI NUMARALARINI ACIKCA BELIRTECEKTIR.

TEKLIFLE BIRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR.

ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GUN ICINDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr
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J01-01F423 SINIR STIMULASYON PROBU

1. Uriin Tek kullanimli ve steril olmalidir ve Kullanilacak tiip, cihaz ayni marka olmalidir.
2. Uriin daha hassas 6lgiim yapabilmesi igin bipolar yapida olmalidir.

3. Uriin u¢ kismina kadar yalitkan ile kaplanmig olmalidir.

4. Uriiniin ucundaki 6l¢iim igin birakilan iletken kisim en az 2 mm olmalidir.

5. Uriiniin kablo uzunlug en az 220 mm olmalidir.

6. Uriiniin safti ameliyat asamasinda cerraha rehberlik etmesi amaci ile 7 mm ara ile isaretlenmis
olmalidir.

7. Uriiniin raf émrii 5 y1l olmalidir.
8. Stimulasyon probunun baglanti yerleri karisiklig1 6nlemek amaci ile farkli renkte olmalidir.
9. Konnektdr ugleri 42802 Din normundaki girislere’a uyumlu olmalidir.

10. Malzenin orijinal barkod numarast olup, ulusal bilgi bankasinda kayitli ve saghk bakanligi onayh
olmalidir.

11. Malzeme CE sertifikssina sahip olmahdir.

12. Uriiniin saft uzunlugu rahat kullanim agisindan en fazla 10 cm triintin toplam uzunlugu 15 cm yi
gegmemelidir.

13. Uriinler ile birlikte kullandirilacak olan cihazin vaka esnasinda baglanti kablolarinin olusabilecek
bir hatay1 ve laringeal tube elektrodunun vokal kord lara temas edip etmedigini sesli ve gorsel olarak
gostermelidir.

14. Uriin segimine numune degerlendirilerek karar verilecektir.




J01-01E613 SINIR  MONITORIZASYONU  CIHAZI iCIN EMG YAPABILEN
ENDOTREKEAL TUP NO 7 TEKNIK SARTNAMESI

1.Uriin tek kullanimli ve steril olmalidir.
2.Sinir moitorizasyonunda kullanilan bir endotrekeal tiip olmalidir.

3.Cerrahi boyunca vokal kord ve rekiirrens larengeal siniri EMG aktivasyonunun monitorizasyonunda
kullaniimalidir.

4 Entiibasyon tiipii iizerinde sag ve solda renk kodlariyla ayrilmis birer ¢ift elektrot bagl olmalidir.

5.Elektrotlar tiipiin {izerinde sabit olmali veya sartlmali ve hastanin vokal kord seviyesinde
konumlandiriimahdir.

6.Setin iginde 2 adet topraklama elektrodu bulunmalidir.
7.Endotrekeal tiip tek kanalli, spiralli olmalidir.
8. Uriiniin ¢ap1 7.0 mm olmalidir.

9.Uriiniin orijinal barkod numarasi olup ulusal bilgi bankasinda kayith ve saghk bakanhgi onayli
olmalidir.

10.Uriin CE sertifikasina sahip olmalidir.

11. Uriinler ile birlikte kullandirilacak olan cihazin vaka esnasinda baglanti kablolarinin olusabilecek
bir hatayi ve laringeal tube elektrodunun vokal kordlara temas edip etmedigini sesli ve gorsel olarak
gostermelidir.

12.Uriin miad1 en az 3 y1l olmalidir.

13.Firma iiriinler hastane stoklarinda bitinceye kadar vaka swrasinda kullanilmak iizere prob ve
elektrodelarla uyumlu sinir monitorizasyon cihazi ile destek vermelidir. Uriinler ile birlikte kullanima
birakilacak cihazin vaka esnasinda baglanti kablolarinin olusabilecek bir hatayr ve laringeal tube
elektrodunun vokal kordlara temas edip etmedigini sesli ve gorsel olarak gostermelidir.

14.Uriin seg¢imine numune degerlendirilerek karar verilecektir.




