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Saglik Arastirma ve Uygulama Merkezimiz icin asagida cins ,miktar ve ézellikleri belirtilen malzemelerin satin alinmasina
ihtiyag duyulmustur. Proforma faturanin asagidaki sartlara gére duzenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satin Aima
Birosuna génderilmesini rica ederim.

1- Tekliflerin yazil olmasi,

2- ihale dokiilmaninin tamamen okunup kabul edildiginin belirtimesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim siireleri, barkod numarasi,markalari ve ambalaj sekillerinin yaziimasi,

4-TL(Turk Lirast) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarinin rakamla ve yaziyla yaziimasi

5-Uzerinde kazinti,silinti, dizeltme bulunmamasi,

6-Ad ,soyad veya ticaret unvani yazilmak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmisg olmasi,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajinin bir agiklama ile génderilmesi ,

8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparisine miteakip teslim sirelerinin teklif mektubunda bildiriimesi
zorunludur. Teslim Stiresi ve Opsiyon Siiresi bildiriimeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Onemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktir. )

UBB kodu.T.C. ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) ve/veya Uriin Takip Sistemi (UTS)'ye kayithi ve bu
kayit teklif tarihi itibariyle gecerli olmalidir. Aima cikilan her kalem /kalemler icin ayri ayrn TITUBB' da/ UTS'de Saglk
Bakanhg tarafindan onayll oldugunun gésteriimesi ve tedarikci firma ve bayi konumunda olma sarti aranacaktir.
TITUBB/UTS ye kayitl, firma, bayi konumunda olmayan ve Saglik Bakanhgi tarafindna onayli olmayan kalem/kalemlere
ait teklif degerlendirmeye alinmayacaktir.

Onemli 10-Teklif edilen her kalem icin ayri ayri teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatgi, tedarikei veya bayi
olduklarini gésterir , Ulusal Bilgi Bankasi internet sitesinde alinmis, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfi iginde
sunacaklardir.

**URUNLERIN UZERINDE (HER BIR ADET ) BARKOD NUMARASI OLACAKTIR.
***[HALE YASAKLISI FIRMALARIN TEKLIF DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gun olacaktir.

*FIRMALAR KENDi PROFORMA FATURALARI ILE TEKLIF VERECEKTIR.
*FIRMALAR VERGI NUMARALARINI ACIKCA BELIRTECEKTIR.

TEKLIFLE BIRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR.

ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GUN ICINDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr
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IHTIYAC LISTESI

S.No _ M.Kodu lal Aqikl

_ Miktar _ E:..:L

Opstyon

Teshmat

Sartname Ekli Dosyada Sunulmaktadir

1 J01-013357 | EEG PASTASI 150 | ADET
2 101010910 | EEG CIHAZI ICIN DISK ELEKTROD SETI (DIN-TYPE) 50 | ADET
3 J01-010913 | EKG ELEKTRODU MANDALI 20 | ADET
4 101-015561 | YUZEYEL KAYIT ELEKTRODU (METAL UGLU) (DIN) 15 | ADET
Memis COBAN

HASTANE MUDUR YRD
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J01-010910 EEG CIiHAZI iCIN DIN-TYPE DiSK ELEKTROD SETi SARTNAMESI

1- Elektrodlar Nihon Kohden Marka EEG cihazinda kullanilacaktir.

2- Elektrodlar cihazin girig kutusuna uygun ve DIN tipi olmal

3- Elektrodlarin uzunlugu 1.5 m olacaktir.

4- Elektrodlarin baglanti kisimlari disk seklinde ve ortasi delikli olacaktir.

5- Elektrodlarinin disk baglanti kisimlari iyi iletim igcin gimus alasimli olacak ve Gzeri
plastik gibi herhangi bir madde ile kaplanmamis olacaktir.

6- Elektrodlarin kablolar farkl en az Gg renk olacaktir.

7- Elektrodlarin kablolari esnek ve harekete dayanikli icinden iple guglendirilmis
olacaktir.

8- Elektrodlar cihazin giris kutusuna iyi oturacaktir.

9- Toplamda 120 adet olacaktir




J01-013357 EEG Pastasi Teknik Sartnamesi

EEG pastasi, EEG kaydinda artifaktlari engelleyecek &zellikte olacaktir.

EEG pastasi, ylksek oda sicakliginda ve atesi olan hastalarda en iyi sekilde
yapisma &zelligi olacaktir.

EEG pastasi, terlemeyle elektrodlarin cilt yiizeyinden ayrilmasini engelleyecek
6zellikte olacaktir.

Kullanimdan sonra elektrodlarda kalan pasta suyla kolay bir sekilde
temizlenmesi gerekmektedir. Bu maksatla suda kolay ¢ézinebilecektir.

Kokusuz, opak ve antialerjik &zellikte olacaktir.
EEG pastalarinin her biri 250- 500 gramlik ambalajlarda olacaktir
Son kullanim tarihine 8 aydan daha az kalan triinler kabul edilmeyecektir

Urtintin kabulii numune degerlendiriimesinden sonucu yapilacaktir

200 Adet olacaktir




J01-015561 EEG CIHAZI KULLANIMI iCIN EKG KAYIT ELEKTRODU TEKNIK
SARTNAMESI

. Elektrotlarin bir ucu cihazin giris kutusuna uygun (Cihaz Nihon — Kohden
Markadir ) ve DIN tipi olmali, diger ucu silindirik diiz pim banana tipi olmali
ve EKG mandalina takilabilir olmal

2. Elektrotlarin uzunlugu 200 cm ile 220 cm arasinda olmali

. Elektrotlar farkli iki renk olmali

4. Elektrot kablolari esnek ve harekete dayanikli iginden iple gliglendirilmis

olmali

. Urtintin kabuli numune degerlendirilmesi sonucu yapilacaktir
. 20 Adet olmah




el L B

J01-010913 EKG MANDALI TEKNiIK SARTNAMESI

Mandallar EKG kaydina uygun olmal

iletkenligi yiiksek olmali

Baglanti noktasi sayesinde diiz pim banana kablolar takilabilir olmal
Metal kisimlari paslanmaz olmall

Mandallar yetigkin hasta kullanimina uygun olmal

Urtintin kabulii numune degerlendiriimesi sonucu yapilacaktir

20 Adet olacaktir




