ETILEN OKSIT CIHAZI TAMIRI
TEKNIK SARTNAMESI

1.Hastanemiz Sterilizasyon Unitesinde kullanilan ETC marka 1201 model Etilen Oksit cihazi
arizalanmigtir.

2.Teklif verecek istekliler, cihazin ariza tespitini yaptiktan sonra, ariza tespiti igeren Teknik
Servis Raporunu Biyomedikal (Tibbi Cihaz) Birimine verecektir.

3.Ariza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifler; degerlendirmeye alinmayacaktir.
4.Istekliler tamir edilen cihaza 6 (alt) ay tamir garantisi verecektir,

5.Istekliler tamir yapilan cihazi ¢alisir durumda ve tim fonksiyonlari kontrol edilerek
Biyomedikal {Tibbi Cihaz) Birimine veya Sterilizasyon Unitesine teslim edecektir.

6.Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize
teklif mektubu ile birlikte verecektir.

7.Cihaz tamir igin yukleniciye teslimden sonra, en fazla 7 (yedi) giin icinde tamir edilerek
Biyomedikal Birimine veya Sterilizasyon Unitesine teslim edilecektir.




