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SARTNAME

Tek kullanimhk olmalidir. Ayni kaset ile hem vitrektomi hem fako islemi yapilabilmelidir. Set
tek paket icerisinde steril olmalidir. Paket Ustiinde kit igerigi belirtilmis olmalidir. Numune denenerek
ahnacaktir.

Kit iceriginde; a) 23 gauge vitrektomi kesicisi etkin olarak 10000 ve {izeri Kesi/dakika hizinda
olmali. Kesinin hizi ve etkin olmasi 6nemlidir. Etkin kesi yapmayan teklifler elenecektir. b) Isik
kaynagina gore genis acili veya shielded i1sik probu, Yeterli igik vermeyen teklifler elenecektir. c) sivi
dagitim sistemini iceren kapali kaset sistemi ve tubing set, d) 3 adet 23 G One-step trokar \iéQfa%tl £ p
trokar kandlleri, kaniil yliklii 3 adet inserter bulunmalidir. Inserter icin dlgek bulunmalidir, trokarem Has’t'ag
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valvleri sizdirmaz olmalidir, yeterince keskin olmayan ve sizdiran trokar sistemi iceren teklifibew: 00392104 . - Dip. Tes. No: 88511
elenecektir. e) 1 adet inflizyon hatti bulunmalidir.

Teklifi alan firma, asagida 6zellikleri verilen 2 adet cihazi kullanim amacl olarak vitrektomi
setlerinin bitimine kadar hastanemizde bulundurmakla yiikiimlii olacaktir:

1. Vitrektomi cihazlari fako modiilii icermeli ve temin edilen cihazla birlikte 1’er adet fako
elcigi, fragmatom elcigi ile bimantiel I/A probu igermelidir. 2. Kesi hizi 10000/dk veya {izerinde
olmalidir. 3. Isik kaynagi bulunmalidir. 4. Entegre endolaser cihazi bulunmalidir. 5. Elektrik kesintisi
durumunda cihazt agik tutabilecek UPS bulunmalidir. 6. Cihaz galismasi icin yeterli basing
saglanamazsa 2 adet kompresdr kurulmalidir. 7. Vitrektomi cihazi arizast durumunda, cihaza 24 saat
icerisinde miudahale edilmelidir ve {icretsiz olarak tamir ettirilmelidir. Tamir gereken durumlarda,
tamir 3 glinden uzun siirecek ise, tamir stresince kullanilmak {izere ayni 6zelliklerdeki bir cihaz temin
edilmelidir. Cihaz 2018 ve sonrasi imal edilmis olmalidir. Toplam 50 (elli) adet cihaza uyumlu, silikon
enjeksiyon ve ekstraksiyon seti temin edilmelidir. 9. Avize aydinlatma sistemi (25 G veya daha ince
olmali) etkin ayinlatma saglamalidir.10. Cihaza uygun, sadece FAKO yapmak amagli ekonomik FAKO
kaseti olmahdir.
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