T.C

GAZi UNIVERSITESI
Saglik Uygulama ve Arastirma Merkezi

TEKLIF iSTEM FORMU

istem No/Alim No . 19874024-02-661

Konu - 1 kalem premi prob alimi

Talep Eden Birim . Servis Depolarn / Pediatri Yenidogan Serv. Stogu

Son Teslim Tarih & Saat 20/02/2024  17:00:00 jlan Tarihi . 19/02/2024

Saglik Arastirmave Uygulama Merkezimiz icin asagida cins ‘miktar ve ozellikleri belirtilen malzemelerin satin alinmasina
ihtiyag duyulmustur. Proforma faturanin asagidaki sartlara gore diizenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satin Alma
Blrosuna génderilmesini rica ederim.

1- Tekliflerin yazili olmasl,

2. ihale dokdlmaninin tamamen okunup kabul edildiginin belirtimesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim sureleri, barkod numarasi,markalari ve ambalaj sekillerinin yazilmast,

4-TL(Turk Lirast) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarinin rakamla ve yaziyla yazilmasi

5-Uzerinde kazinti,silinti, duzeltme bulunmamasi,

6-Ad ,soyad veya ticaret unvani yaziimak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmis olmast,

7-Teklif veriimeyecekse FAKS mesajinin bir agiklama ile gonderilmesi ,

8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparigine muteakip teslim surelerinin  tekiif mektubunda bildirilmesi
sorunludur. Teslim Suresi ve Opsiyon Stresi pildiriimeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

Onemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu tekiifte yer alacaktir. . )

UBB kodu.T.C. ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) velveya Urtin Takip Sistemi (UTS)ye kayitli ve bu
kayit teklif tarihi itibariyle gegerli olmalidir. Alima gikilan her kalem /kalemler igin ayri ayri TITUBB' da/ UTS'de Saglik
Bakanhg! tarafindan onayll oldugunun gosterilmesi ve tedarikci firma ve bayi konumunda olma sarti aranacaktir.
TITUBB/UTS ye kayitl, firma, bayi konumunda olmayan ve Saghk Bakanhg! tarafindna onayli olmayan kalem/kalemlere
ait teklif degerlendirmeye alinmayacaktir.

Onemli 10-Teklif edilen her kalem icin ayri ayn teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatgr, tedarikgi veya bayi
olduklarini gosterir Ulusal Bilgi Bankasi internet sitesinde alinmis, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfi iginde

sunacaklardir.

***URUNLERIN UZERINDE (HER BIR ADET ) BARKOD NUMARAS!I OLACAKTIR.
x| HALE YASAKLIS! FIRMALARIN TEKLIF DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
Fiyat opsiyonu en az 45 gun olacaktir.

*FIRMALAR KENDI PROFORMA FATURALARI iLE TEKLIF VERECEKTIR.
*FIRMALAR VERGI NUMARALARINI ACIKCA BELIRTECEKTIR.

TEKLIFLE BIRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR.

ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GUN IGINDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr
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fHTIYAC LISTESI

Malzeme Agiklamasi \ Miktar \ Birim l

SREMI PROB (IS1 OLCER KOLTUK ALT! IGIN) 24000 ADETJ

1 J01-014545
MEMIS COBAN
HASTANE MUDUR YRD.

\ M.Kodu

LS.N 0

Opsiyon
Teslimat
Fk

www.ihsis.gazi.cdu.tr
Sartname Ekli Dosyada Sunuimaktadir.
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T.C
GAZI UNIVERSITESI
Saghik Uygulama ve Arastirma Merkezi

TEKNIK SARTNAME LISTESI

istem No - 24786 Dokim Tarihi : 08/02/2024 10:42:00
istem Tarihi : 08/02/2024
Bolim Adi - Pediatri Yenidogan Serv. Stogu
Malzeme Kodu Malzeme Adi
J01-014545 PREMi PROB (ISI OLCER KOLTUK ALTI iCIN)

iSi PROBU KILIFI TEKNIK $ARTNAEVIESi
1. st probu kiliffari 25'er adetlik kutular halinde olmalidir.
2. st probu kilifi latex ve toksik madde icermemelidir.
3. Oral ve aksiller kullanima uygun olmahdir.
4. Isi probu seffaf olmali ve 9,5 cm (+/-0,5) olmahdir.
5. Isi probu kilifi plastik yapida olmali ve sivi gecirmemelidir.
6. Kutu Uzerinde Lot No, GTIN no ve referasn no yazili olmalidir.
7. Kutu tzerinde geri déntisim, cevre dostu, latek Free ve tek kullanimhik isaretleri bulunmalidir.

g Kullanilan ates olger prop kihfi ates olgim dogrulugunu etkilememelidir. Kullanildig1 ates olgerin
dogrulugu +/-0.1°C olmalidir.

9. lIsi probu kiliflarmin kutular kullanimt kolaylagtirmak amaciyla, cihaz tizerindeki hazneye sigabilmeli
ayrica {varsa) duvara monte unitesindeki ayrilan yedek prob kutu bslimine koyulabilmelidir.

10. Ist probu kilifi Welch Allyn marka atesolcerlerde veya atesolger probu iceren monitorlerde kullanima

uygun olmalidir.

11. 8.000 prob igin asagidaki teknik ozelliklere sahip 1 cihaz kurum binyesine konsinye olarak
birakilacaktir.
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o Cihaz Dijital olmalidir.

e Cihaz 4-6 saniyede oral, 10-13 saniyede pediatrik aksiller, 12-15 saniyede yetiskin aksiller
olgimi yapabilmelidir.

o Cihaz dogruluk payi (& 0.1 C olmahdir. Ve bu katolog da gésterilebilmelidir.
° (;|kar|labilir,deéi§tiri\ebilir oral ve aksiller proba uyumliu olmalidir.

o Cihaz 3 adet 1.5V AA pilile gahsabilmelidir.

e Opsiyonel olarak ates olgerin duvara monte aparatl olmalidir.

e Cihaz Piller tam doluyken en az 5000 okuma yapabilmelidir.

e Hasta giivenligini saglamak ve capraz kontaminasyon riskini azaltmaya yardimci olmak amaci ile
degistirilebilir oral / aksiller (mavi) prob yuvalarina sahip olmalidir.

e Cihaz ekraninda batarya durumunu gosteren isaret yer almalidir.

o Cihazda kullanici tarafindan segilebilir ikon ve /veya kelimeler termometre modu gibi
secenekleri pulunmahdir.

e Cihazda Oral / Yetigkin aksiller / Pediatrik Aksiller mod segimi olmalidir.
e Cihaz kauguk kavramali ergonomik tasarima sahip olmaldir.

e Cihazda Celsius/Fahrenheit Donlstirme dugmesi bulunmalidir.

e Cihaz 350-400 gr. Arahigindaki agirhkta olmahdir.

e Cihaz 10-40 C°ortam sicakligy araligina sahip olmahdir.

e Cihaz26.7C-433C arasinda hasta sicakhigi arahigina sahip olmalidir.
o Ekran gostergesi 00.0 ¢ formatinda olmalidir.

e Cihaz, FDA ve CE standartlarina uygun olmahdir.

e Cihaz, medikal siniflandirmada "Class ll-a Tibbi Cihaz" olarak test edilmis olmahdir.

o Uts ve saglk bakanhg kaydi olmahdir.
o Cihaz kendi markasina ait kalibratér cihazina sahip olmahdur.

o Opsiyonel olarak cihazin kendine ait kalibrasyon anahtar bulunmalidir. Bu sayede kalibrasyon
cihazi olmadan da 6lgim dogrulugu kontrol edilebilir.

e Cihazin Uzerinde nabiz kontrol {pulse timer) butonu bulunmalidir.
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e Cihaz ates Olglimiini zamanlama moduyla monitérize (zaman igerisinde goézlemleme)

edebilmelidir.

e Cihaz iizerinde seri no yazmahdir.
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