IHTIYAC LISTESI

T.C
GAZi UNIVERSITESI _ - w _
Saglik Uygulama ve Arastirma Merkezi I Malzeme A aldoinass Mibtar | Birw
i 1 S-013244 |OR2320 BIYOPSI IGNESI, ASPIRASYON, MANUEL, CHIBA (3/A) 150 | ADET
| -
| 2 J01-010248 | OR2300 BIYOPSI IGNESI, DOKU ALAN, OTOMATIK TABANCAYA UYUMLU IGNE 18 G. 15 CM 150 | ADET
Y , Memig COBAN
TEKLIF ISTEM FORMU | HASTANE MUDUR YRD
istem No/Alim Na : 2014024-03-929
Konu : 2 kalem malzeme alimi
Talep Eden Birim : Radyoloji Depolari / Radyoloji A.D. Stogu
Son Teslim Tarih & Saat : 05/03/2024  17:00:00 ilan Tarihi : 01/03/2024
Saglik Arastirma ve Uygulama Merkezimiz igin asagida cins ,miktar ve ézellikleri belirtilen malzemelerin satin alinmasina
intiyag duyulmustur. Proforma faturanin asagidaki sartlara gére dizenlenerek, belirtilen tarih ve saate kadar Satin Alma
Birosuna génderilmesini rica ederim.
1- Tekliflerin yazili olmasi, Opsiyon
2- |hale dokulmaninin tamamen okunup kabul edildiginin belirtimesi, .
3-Teklif verilen malzemelerin teslim siireleri, barkod numarasi,markalari ve ambalaj sekillerinin yazilmas, Tadiimat
4-TL(Ttrk Lirasi) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarinin rakamla ve yaziyla yaziimasi
5-Uzerinde kazinti,silinti, diizeltme bulunmamasi, Ek

6-Ad ,soyad veya ticaret unvani yazilmak suretiyle yetkili kisilerce imzalanmis olmasi,
7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajinin bir agiklama ile génderilmesi ,

8-Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparisine muteakip teslim sirelerinin teklif mektubunda bildirilmesi Sartname Ekli Dosyada Sunulmaktadir
zorunludur.Teslim Siresi ve Opsiyon Stresi bildirilmeyen teklifler kabul edilmeyecektir.

www.ihsis gazi.edu.tr

Onemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktir.

UBB kodu.T.C. ila¢ ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) ve/veya Uriin Takip Sistemi (UTS)'ye kayitli ve bu
kayit teklif tarihi itibariyle gecerli olmalidir. Alima gikilan her kalem /kalemler igin ayri ayn TITUBB' da/ UTS'de Saglik
Bakanligi tarafindan onayli oldugunun gosterilmesi ve tedarikci firma ve bayi konumunda olma sarti aranacaktir.
TITUBB/UTS ye kayitli, firma, bayi konumunda olmayan ve Saglik Bakanligi tarafindna onayli olmayan kalem/kalemlere
ait teklif degerlendirmeye alinmayacaktir.

bariyle teklif vermeye vyetkili ithalatgl, tedarikci veya bayi

B Bankast internet sitesinde alinmis, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfi iginde

olduklarini goésterir , Ulusal
sunacaklardir.

***URUNLERIN UZERINDE (HER BIR ADET ) BARKOD NUMARASI| OLACAKTIR.
***IHALE YASAKLISI FIRMALARIN TEKLIF DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
Fiyat opsiyonu en az 45 giin olacaktir.

*FIRMALAR KENDi PROFORMA FATURALARI ILE TEKLIF VERECEKTIR.
*FIRMALAR VERGI NUMARALARINI ACIKCA BELIRTECEKTIR.

TEKLIFLE BIRLIKTE NUMUNE GETIRILECEKTIR.

ODEMELER MAL MUAYENE KABULUNDEN 180 GUN ICINDE YAPILACAKTIR.
E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr
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Dog . Dr. Mahi Nur CERIT
Radyoloji Arabilim Dali
Ogretim Uyegi

T.C.
GAZI UNIVERSITESI REKTORLUGU
Tip Fakiiltesi Dekanligi
Dahili Tip Bilimleri Béliim Bagkanlig
Radyoloji Anabilim Dali Bagskanlig

Tarih: 26/02/2024

Ultrasonografi Unitesi 18G Chiba Girisim ignesi Sartnamesi
SUT KODU: OR2320
(J01-011318)
I¢ ice gegen dista bir kaniil ve igte bir igneden clugsmalidir,
Dis kanul (izerinde girig derinligini gdsteren cm. gizgileri olmalidir.
Dis kanul sapi luerlock siringa baglanabilecek sekilde olmalidir.
Igne hublari igne ¢aplarini belirtecek sekilde renk kodlu olmalidir.
Dayanikli gelik materyalden imal edilmis o!malidir.
Dis kanul ug kismi ultrasound altinda gérii‘ebilmesi igin ekojenik olmalidir.
Uzunlugu 20 cm.olmalidr. |
Ignelerin ucu, doku veya damar girisini kolaylaslirmast acisindan keskin olmalidir.

Ds kandl iginden 0.038 kilavuz tel gegmélicir.,

. Dig kandl 18G olmalidir.
. Steril ve orijinal ambalajinda teslim edilmelidir.

. Ambalajlar tizerinde sterilizasyon tarihi ve yontemi ile son kullanma tarihi belirtilmis olmalidir. Teslim

edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibari ile enaz bir yii miadli o!malidir. Son kullanma tarihinden
2 ay once bagvuruldugu takdirde firma miadi dolacak olan Grlindi yeni (rlinle degistirmeyi taahhit
etmelidir.




10.
11.
12.
13,

T.C
GAZI UNIVERSITESI REKTORLUGU
Tip Fakiiltesi Dekanlig
Dahili Tip Bilimleri B6liim Bagkanlig:
Radyoloji Anabilim Dali Bagkanlig:

Tarih: 26/02/2024

ULTRASON UNITESi TAM OTOMATIK CORE BiYOPSI iGNESI TEKNIK SARTNAMESI
(J01-010248)
SUT KODU: OR2300

. Yumusak doku biopsisi i¢in gelistirilmis olmalidir.

Ic ice gegen dista bir kaniil ve igte gentikli stile ignesi olmak iizere 2 pargadan olugmalidir.
Kaniilin dis ylzeyi puriizsiiz olmali ve biyopsi yapilacak bélgeye ulasirken cilt ve cilt alti dokular
zedelememelidir.

Dis kanul tizerinde giris derinligini gdsteren cm. gizgileri olmalidir.

Igne gentik (Noch) uzunlugu en az 10 mm. olmalidir. Bu sayede alinan biyopsi materyelinin kanil
ile stylet arasinda bliziigmesi dnlenmis ve tek girisli ve yeterli miktarda materyalin alinmasi
sadlanmis olmalidir.

Koaksiyal sistemler ile kullanima uygun olmalidir.

Dayanikli gelik materyalden imal edilmig olmalidir. Bu zelligi sayesinde girisim esnasinda yeterli
destegi saglamalidir (e§ilmemelidir).

Dis kaniil ug kismi ultrasound altinda gérilebilmesi igin yeterince ekojenik olmalidir.

ignelerir&ucu, doJ;u girisini kolaylastirmgsfacisindan keskin olmalidir.
(/5 em) Gazi Universiesh \p FakpitGsi Hastarlesi
Uzunlugu 16 cm olmalidir.  Asf\d

i Doc. Dr. M
Dis kaniil 18G olmalidits . e

igneler ayri bir tam otomati

46: 118985
rma ve atesleme sistemi olan tabanca ileullanima uygun olmalidir.

Tam Otomatik kurma sisteminin kag basamakli oldugu belirtimeli, en 20 kez 'glmak tizere gok

sayida kurma esnasinda sistem bozulmamalidir.




15. Cihazin kurulduktan sonra kazayla ateslenmesini 6nlemek igin otomatik glivenlik mekanizmasi
olmaldir.

16. Biyopsi islemi esnasinda igne haznesine alinan parga, igne tabancadan gikarilmadan disari
alinabilmelidir.

17. Steril ve orijinal ambalajinda teslim edilmelidir.

18. Bolimun talebine gore alinacak ignelerin uzunluklari ve ¢aplari belirlenecektir.

19. Ihaleyi kazanan firma, sonradan kullanim durumuna gére kullanicilarda kalan degisik olgideki
igneleri istenilen dlgldeki ignelerle degistirmeyi kabul edecektir. Bu en geg 2 hafta iginde
gerceklestirilmelidir.

20. Malzemeler, steril ve orijinal ambalajinda teslim edilmelidir.

21. Ambalajlar (izerinde sterilizasyon tarihi ve yontemi ile son kullanma tarihi belirtiimis olmalidir.
Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az bir yil miatli olmalidir. Son kullanma
tarihinden 2 ay dnce basvuruldugu takdirde firma miadi dolacak olan Grlin yeni rlinle degistirmeyi
taahht etmelidir.

22. Numune verilmesi zorunludur. Talep eden boliim numuneyi degerlendirecek ve bu

degerlendirmeye istinaden karar verme hakkina sahip olacaktir.

Dog. Dr. Mahi Nur CERIT




